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PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
No. PCE-LPP-009-2020
“ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL
HOSPITALARIO Y DOMICILIARIO”

ANEXO A
PROPUESTA TECNICA

Chihuahua

Como parte de la adquisicién de oxigeno medicinal el proveedor debera suministrar los
consumibles e insumos, incluyendo el equipo y los accesorios en comodato requerido
para los derechohabientes domiciliados de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
asi como dentro de las Instalaciones de la misma.

1. Consumibles/Equipamiento

El licitante debera proporcionar y realizar los servicios que se enlistan a continuacion,
cumpliendo con las especificaciones descritas en este mismo anexo para cada partida.

TR TR T
OXIGENO .
1 OXI-001 el s M3 11600 | 29,000
OXIGENO EN
DOMICILIO DE LOS
2 OXI-002 g i M3 40,000 | 100,000
EQUIPO INCLUIDO
CONCENTRADOR DE
3 OXI-003 s M, DIA PACIENTE 88,000 | 220000
VENTILACION RENTA DIARIA POR
4 OXI-004 MECANICA PACIENTE 36 90
SUMINISTRO DE
OXIGENO
5 OXI-005 DEWAR DU i . 1 2
130 M3 (EQUIPO)
OXIGENO PORTATIL
6 OX1-006 | PARA AMBULANCIA M3 88 220
0.687M3, 1M3 Y 3M3
NITROGENO GRADO
7 OXI-007 biler 2o Cgclia M3 36 90

2. Requerimientos del Servicio

El licitante adjudicado prestara el suministro conforme a la siguiente especificacion:

GAS MEDICINAL

CARACTERISTICA

Oxigeno (O2)

Pureza minima requerida 99.5 % (v/v) de Oz, <300 ppm (VN) COz,
<5.0 ppm (v/v) CO, <100 ppm (v/v) H20, 0% de sustancias

oxidantes, 0% de halégenos.
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GAS MEDICINAL | CARACTERISTICA T T
Nitrégeno (N2) Pureza minima requerida 99. 5 %(VN) de Nz, 5300 ppm (va) COz,
<67 ppm (v/v) H20, <50 ppm (v/v) Oa2.

El suministro de oxigeno medicinal domiciliario sera brindado de acuerdo a lo siguiente:

a)

b)

c)

Se proporcionara un tanque cilindrico, metalico con una capacidad de 6.0 a
12.0 m3, que se utilice unicamente para aplicaciones medicinales, a una
presion maxima de 150 a 300 Kg./cm2 con un capuchén protector para la
valvula superior del cilindro que debera de ser fijo y de acero o plastico
reforzado debiendo contar con un regulador de presiéon que facilite el control
de las dosificaciones en litros por minuto, se podréa proporcionar también como
sustitucién a la dotacion de cilindros un concentrador con pureza minima del

93% + 3%, debiendo contar con los accesorios desechables necesarios
(cateteres nasales, mascarillas sistema Venturi, mascarillas con bolsa
reservoria con reinhalacién parcial y sin reinhalacién, humidificador de
burbuija fina y niples adaptadores). Asi como contar con un sistema de flujo de
0-15 Ipm.

La factibilidad para realizar el cambio de dotacion de cilindros de oxigeno por
un concentrador con las especificaciones correspondientes y bajo norma
descrita en este mismo anexo, debera ser Unicamente bajo la solicitud de la
Institucién, esto con el fin de mejorar el servicio prestado aunado con la
disminucién de manejo de tanques portatiles para beneficio de la institucion y
del paciente mismo, disminuyendo costos por producto y por logistica de rutas
domiciliarias.

Previo al llenado y recarga de los cilindros con oxigeno medicinal, estos deben
ser sometidos a un vacio minimo de 20 pulgadas de mercurio (in.Hg),
cumpliendo con los requisitos de seguridad para su uso, manejo, llenado y
transporte.

3. Entrega en Institucion / Instalacion

El oxigeno Hospitalario asi como el oxigeno portatil para ambulancia se debera surtir de
acuerdo a las necesidades de la Institucién bajo previa solicitud, dichos equipamientos
deberan de cumplir con la normatividad vigente y las caracteristicas técnicas
especificadas en el punto anterior de este mismo anexo.

El licitante debera instalar como minimo un “Dewar” de 130 m?®, para el suministro de
oxigeno hospitalario en el area de urgencias de la Delegacion Chihuahua en
colaboracién y solicitud con la Institucion.

- B e \ ‘_
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4. Asistencia técnica y capacitaciéon

Para atender el requerimiento del suministro de oxigeno medicinal, el proveedor debera
de contar con un centro telefénico que opere las 24 horas y los 365 dias del afio y una
linea gratuita (01-800), con la finalidad de que se otorgue el servicio al usuario con
eficacia y de acuerdos a los tiempos establecidos, ademas de que se puedan reportar
incidentes o anomalias del servicio. En dicho centro se proporcionara la atencién a las
solicitudes, entregas, canjes de los tanques al paciente en su domicilio, entre otros.

El licitante adjudicado, al entregar el equipo correspondiente, capacitara al paciente,
familiar o quien lo asista en su domicilio, en el manejo del equipo, sin costo adicional
para la Institucién. De igual forma, se les indicara el procedimiento a seguir para la
cancelacion o suspension del servicio por motivo de alta del paciente, internamiento
hospitalario, abandono del tratamiento o fallecimiento, asi como para la entrega de los
equipos. En ambos casos, se dejara constancia por medio del documento con el cual se
recibe el equipo, debidamente firmada por el paciente.

5. Condiciones de la prestacion del servicio

Durante la recepcion, los bienes estaran sujetos a una verificacion visual aleatoria, con
objeto de revisar que se entreguen conforme a lo solicitado en la Convocatoria, las Bases
Licitatorias y el Contrato correspondiente, considerando cantidad, empaques y envases
en buenas condiciones, sin que esta revision implique la aceptacion de plena
conformidad de la calidad y especificaciones de los bienes adquiridos.

El licitante adjudicado, realizara el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos
con los que brinda el servicio (concentradores de respaldo, cilindros, reguladores,
dosificadores, CPAP, BINIVEL, humidificadores térmicos, entre otros), o en su caso
efectuara la sustitucion de los mismos, de acuerdo al manual de mantenimiento de cada
uno, sin costo alguno para el Instituto, garantizando la continuidad del servicio otorgado
a los pacientes. En este sentido, debera acompaiiar su propuesta junto del calendario de
mantenimiento preventivo para cada los tanques cilindricos y equipos concentradores.

El licitante adjudicado, sera responsable de los dafios que pudieran ocasionarse al
Instituto o a terceros, en la instalacion y retiro de sus equipos, asi como por la prestacion
del suministro

6. Tratamiento para el Sindrome de Apnea Obstructiva del Suefio (SAHOS)

Diagnéstico

)
/ - .
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El licitante adjudicado evaluara sin costo un maximo de 2 estudios por paciente que le
sea remitido por el Area Médica Institucional (médico no familiar o neumologo calificado
y autorizado), conforme a la “Escala de Epworth” y/o “Escala de Berlin” y/o “indice de
Calidad del Suefio de Pittsburgh” y/o “Test SACS, tomando en consideracion los habitos
de suefio, la sintomatologia del paciente, con lo cual la Institucion podra confirmar a los
pacientes con trastornos respiratorios durante el dormir con alto, medio y bajo riesgo.

De acuerdo con la solicitud de diagnéstico que realice el médico no familiar o neumdlogo
calificado (en ambos casos autorizados), mediante documento electrénico institucional
de referencia, el proveedor programara lo siguientes estudios:

e Poligrafia Domiciliaria, en la que se registren las siguientes variables: flujo,
ronquido, movimiento toracico, oximetria de pulso, frecuencia cardiaca, posicion
corporal, marcador de eventos del paciente

El personal clinico que realice el estudio-diagndstico del SAHOS, debera contar con
acreditacién vigente en Técnico de Terapia Respiratoria (TTR), por las instancias
competentes y se basara en las Guia Practica Clinica (GPC) para la deteccion,
diagnéstico y tratamiento del sindrome de apnea obstructiva del suefio en adultos en los
tres niveles de atencion y la Guia Practica Clinica (GPC) de prevencion y diagnostico de
la apnea obstructiva del suefio en pediatria en primero y segundo nivel de atencion
publicadas por Centro Nacional de Excelencia Tecnolégica en Salud (CENETEC),
dependiente de la Secretaria de Salud.

Tratamiento
El licitante adjudicado instalara el equipo de presion positiva (CPAP o BPAP) adecuado
para cada paciente de acuerdo a las indicaciones de su médico no familiar o neumélogo

calificados y autorizados, pudiendo utilizar los siguientes equipos:

|.  CPAP-Auto con Tarjeta de almacenamiento de datos

Este equipo proporcionara la terapia para la eliminacion o disminucion de los eventos
respiratorios, el cual trabajara entre rangos de presion de 4 a 20cm H20, un tiempo de
rampa de 0 a 45 minutos y una presion de rampa inicial ajustable, y debera contar con
una tarjeta que grabara la informacion del tratamiento por lo menos 9 meses, indicando
los siguientes parametros: dia/hora, tiempo de uso, patron de uso, indice de
apnea/hipopneal, ronquidos, deteccion de apneas centrales, deteccién y eliminacién de
eventos obstructivos

Misma que el licitante adjudicado recolectara en el domicilio del paciente y entregara con

oportunidad cada nueve meses en forma electrénica al personal que designe la

3
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Institucién, para el seguimiento del paciente, dejando otra tarjeta instalada en el equipo
del paciente para seguir monitoreandolo.

El equipo para la terapia debera contar con lo siguiente:

> Circuito para el flujo continuo de gases inspirados (CPAP).

» Generador de presion positiva en el circuito.

> Mascarillas o interfase de acuerdo a la necesidad del paciente:

o Mascarilla Nasal

Mascarilla Nasobucal
Conector para oxigeno (solamente en pacientes que requieren oxigeno).
Humidificador térmico
Catéter nasal usado para suministrar Oz (para aquellos pacientes que lo
requieran).

O 0 00

II.  BINIVEL o BINIVEL auto, con tarjeta de almacenamiento de datos.

El licitante adjudicado debera instalar en pacientes con apnea obstructiva del suefio de
acuerdo con las indicaciones del médico no familiar o neumélogo calificados y
autorizados, un ventilador BINIVEL Auto que genere presion positiva en la fase de
inspiracion y una presién positiva menor en la fase de expiracion y que cuente con
funcién de compensacion de fugas, el cual trabajara entre rangos de presion de 4 a 25cm
H20, un tiempo de rampa de 0 a 45 minutos y una presién de rampa inicial ajustable.

Este equipo proporcionaré la terapia para la eliminaciéon o disminucion de los eventos
respiratorios, el cual debera contar con una tarjeta que grabara la informacion del
tratamiento, por lo menos 9 meses, indicando los siguientes parametros: dia/hora, tiempo
de uso, patréon de uso, indice de apnea/hipopnea, ronquidos, deteccién de apneas
centrales, deteccién y eliminacion de eventos obstructivos

Misma que el licitante adjudicado recolectara en el domicilio del paciente y entregara
cada nueve meses en forma electronica al médico no familiar o neumélogo calificados y
autorizados que lo solicite para el seguimiento, dejando otra tarjeta instalada en el
equipo del paciente para seguir monitoreandolo.

El equipo para la terapia debera contar con lo siguiente:
> Circuito para el flujo continuo de gases inspirados.
» Generador de presioén positiva en el circuito (Binivel).
> Mascarillas o interface de acuerdo a la necesidad del paciente:
o Mascarilla Nasal
o Mascarilla Nasobucal
o Conector para oxigeno (solamente en pacientes que requieren oxigeno).

—

s e
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> Catéter nasal usado para suministrar Oz (solamente en pacientes que requieren
oxigeno).
» Humidificador térmico.

El licitante adjudicado, debera contar con el personal calificado en terapia respiratoria.
7. Normatividad Vigente

El licitante adjudicado debera cumplir con la normativa que se describe. De la misma
forma el proveedor debera presentar un certificado/ informe segin aplique que acredite
el cumplimiento de las mismas:

- NMX-K-361-NORMEX-2017 oxigeno medicinal para consumo humano (gas a alta
presion y liquido criogénico) en envases-especificaciones y requisitos
del producto envasado-métodos de prueba y analisis de laboratorio y criterios de
aceptacion.

- NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presion, recipientes criogénicos y
generadores de vapor o calderas.

- Permiso unico para operar el transporte privado de carga especializada en
materiales y residuos peligrosos en caminos y puentes de jurisdiccion federal,
emitido por la secretaria de comunicaciones y transportes.

- NOM-059-SSA1-2015 “Buenas practicas de fabricacion de medicamentos”.
- Certificados emitidos por NORMEX de las normas:

o NMX-H-156-NORMEX-2010 “Gases comprimidos.- Recalificacion de
envases que contengan gases comprimidos, licuados vy disueltos.-
requisitos de seguridad para su uso manejo, llenado y transporte.-
especificaciones y métodos de prueba”.

o NMX-K-361-NORMEX-2004. Oxigeno medicinal para consumo humano
(gas a alta presion y liquido criogénico) en envases.-especificaciones y
requisitos del producto envasado.- métodos de ensayo (prueba), analisis
de laboratorio y criterios de aceptacion. Esta norma debera aplicar para
cada una de las plantas criogénicas.

_ Presentar el convenio de concertacién para la obtencion del certificado de
empresa segura o el dictamen de verificacion del cumplimiento de la:

o NOM-005-STPS-1998 “Relativa a las condiciones de seguridad e higiene
en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de
sustancias quimicas peligrosas”.
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