LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA

PENSIONES CIVILES LABORATORIO CLINICO CON EQUIPO PARA SU
DELESTADQ DE CHIHUAHUA PROCESAMIENTO”
BASES

A LAS QUE SE SUJETARA LA LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° PCE-LPP-013-2022-BIS,
CONVOCADA POR PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR CONDUCTO DE SU
COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, PARA LA ADQUISICION DE
REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO,
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 40, 51 FRACCION |, 56, 70, PARRAFO
TERCERO, Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

MEDIDAS A CONSIDERAR POR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR ANTE LA CONTINGENCIA
DEL COVID-19: En atencién a la emergencia de Salud Publica de Importancia Internacional (ESPII)
debido al brote del Coronavirus COVID-19, y en seguimiento a las recomendaciones de la
Organizacion Mundial de la Salud (OMS), del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y del
Gobierno del Estado de Chihuahua, Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua a efecto de sumarse
a los esfuerzos por limitar la propagacion de esta pandemia y proteger la salud de sus Servidores
Publicos, derechohabientes y proveedores, informa que sélo se permitira la permanencia de una
persona por licitante en los actos plblicos derivados de la presente licitacion, debiendo
privilegiarse la participaciéon y el seguimiento de los mismos por medios remotos, en los
términos de las presentes bases de licitacion.

l.- INFORMACION GENERAL
A) CONVOCANTE

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua por conducto de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios, con domicilio en la Avenida Tedfilo Borunda Ortiz, Numero 2900, Colonia Centro, C.P. 31000,
en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, fungiendo como érgano requirente la Direccion Médica de la
mencionada institucion.

B) OBJETO DE LA LICITACION

Adjudicacién de la partida unica para la adquisicion de reactivos e insumos para laboratorio clinico con
equipo para su procesamiento, requerido para las Delegaciones de Chihuahua y Juarez, de Pensiones
Civiles del Estado de Chihuahua, que se adjudicarda sobre la base de precios unitarios y cuyas
caracteristicas, especificaciones, cantidades minimas, maximas y demas datos necesarios de dicha partida
se encuentran establecidas en el “ANEXO A” y “ANEXO I”, los cuales forman parte de las presentes bases.

C) IDIOMA

Las propuestas presentadas al amparo del presente proceso de adjudicacion deberan ser presentadas en
idioma espafiol, en caso de que sea necesario adjuntar o acompanar algun folleto, anexo o cualquier tipo
de documento que se encuentre en un idioma distinto al espariol, debera ademas adjuntarse la traduccion
correspondiente.

D) DISPOSICION PRESUPUESTARIA Y PERIODO EN QUE SE REQUIEREN LOS BIENES

Para la adquisicion de los bienes objeto de la presente licitacion, se cuenta con la suficiencia presupuestal
necesaria, la cual se encuentra contemplada para los meses de junio a diciembre del ejercicio 2022,
ejercicios 2023 y 2024 y durante los meses de enero — mayo del ejercicio 2025, proveniente de recursos

CHIHUAHUA “2022, Ario del Cenltenario de la llegada de la Cornunidad Menonita a Chifiuahua™
e iat . Pagina 1 de 19
B sipodemos Avenida Tedfilo Borunda Ortiz 2900, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih. / www.pce.chihuahua.gob.mx / éM) 429-133

L R e e e e




LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA
PENSIONES CIVILES LABORATORIO CLINICO CON EQUIPO PARA SU
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PROCESAMIENTO”

del Presupuesto de Egresos del Estado destinados para Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua y los
bienes que la conforman seran requeridos a partir del 1° de junio de 2022 y hasta el 31 de mayo de 2025.

E) TESTIGOS SOCIALES

La presente licitacién encuadra en el supuesto establecido en el articulo 49 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacién de Servicios del Estado de Chihuahua, por lo que podran participar testigos
sociales. El testigo social que participe en una licitacion debera ser la misma persona en todas las etapas
del procedimiento.

En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratacion, debera remitir
su testimonio al area de quejas del Organo Interno de Control del ente publico o a la Funcidn Publica.

En ninguin caso, las observaciones presentadas por los testigos sociales podran suspender el procedimiento
de licitacion.

I.- INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION
A) FORMA DE ADJUDICACION

La adjudicacion de los reactivos e insumos para laboratorio con equipo para su procesamiento, se llevara a
cabo para cubrir las necesidades de la institucion para los meses de junio a diciembre del ejercicio 2022,
gjercicios 2023 y 2024 y durante los meses de enero — mayo del ejercicio 2025, la que se llevara a cabo por
medio de contrato en su modalidad de contrato abierto, en los términos establecidos en el articulo 83 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Chihuahua.

De conformidad con el articulo 66, penultimo parrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratacion de Servicios del Estado de Chihuahua, cuando de la evaluacion de las propuestas entre dos
licitantes exista igualdad de condiciones, el ente convocante podran dar preferencia a las empresas locales
y, €n su caso, a aquellas que integren el sector de micro, pequefias y medianas empresas, o bien, llevar a
cabo el sorteo por insaculacion a que refiere el capitulo de la evaluacién de las propuestas de estas bases.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitacion, asi como en las propuestas presentadas
por los proveedores, podran ser negociadas.

No se aceptaran productos en empaque o presentacion del sector salud, ni de los denominados similares.
B) IMPEDIMENTOS PARA RECIBIR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua se abstendra de recibir propuestas o adjudicar contrato con
aquellas personas fisicas 0 morales que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo
86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Chihuahua.

C) DISPOSICION Y COSTO DE LAS BASES

Las bases estaran a disposicién del publico en general hasta un dia habil anterior a la presentacion y
apertura de propuestas en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de Pensiones Civiles del
Estado de Chihuahua, sita en cuarto piso del edificio ubicado en la Avenida Tedfilo Borunda Ortiz N° 2900,
C.P. 31000, de la ciudad de Chihuahua, en un horario de 9:00 a 14:00, asi como también en el portal de
internet con la direccion http://www.pce.chihuahua.gob.mx/ y https://contrataciones.chihuahua.gob.mx//.
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El costo de participacién es de $1,700.00 (MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y debera pagarse con
cheque certificado a favor de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en el Departamento de Tesoreria
ubicado en la planta baja del edificio antes sefialado, en dias habiles a partir de la fecha de publicacion y
hasta el dia 11 de mayo de 2022 con un horario de 9:00 a 14:00 horas, o bien, mediante depésito bancario
en la institucion bancaria BBVA Bancomer al nimero de cuenta clabe 012150004449469010 o cuenta
numero 0444946901.

El recibo que contenga el costo de participacién de la presente licitacion debera indicar el numero de la
licitacion y el nombre de la persona fisica o moral que desea participar, de no contar con dichos datos, o no
coincidir con los datos de la licitacién o persona que sea participar serd suficiente para desechar su
propuesta.

D) ACREDITACION DE LA PERSONALIDAD DE LOS LICITANTES

La persona fisica o moral que desee participar en la licitacion acreditara la personalidad de quien suscriba
la propuesta mediante el Certificado de Registro en el Padrén de Proveedores de Bienes y Servicios de la
Administracion Publica Estatal, siempre y cuando a la fecha de la presentacién de la propuesta no haya
sufrido modificacion respecto a la representacion.

En caso de que la persona que firme la propuesta sea distinta a la que se encuentra acreditada en el
Certificado de Registro en el Padrén de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administracién Publica
Estatal, o bien, no cuente con dicho registro en el padron, debera remitir o acudir a las oficinas de la
Coordinacién Juridica de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, los dias habiles a partir de la
publicacion de la convocatoria y hasta el dia 11 de mayo de 2022, en un horario de 9:00 a las 14:00 horas,
a efecto de acreditar la personalidad, quien debera entregar la documentacion que enseguida se indica:

1. Copia certificada y simple del acta constitutiva y sus modificaciones, si las hubiere, tratandose de
personas morales, o bien, acta de nacimiento si se trata de persona fisica.

2. Copia certificada y simple del poder notariado otorgado por quien tenga facultades para tal efecto,
donde consten las facultades del mandatario para obligar a la persona moral.

3. Original y copia simple de la identificacion oficial vigente con fotografia de quien quiera acreditar la
personalidad, tratdndose de persona fisica, o del representante legal en el caso de personas =
morales.

4. En su caso copia certificada y simple del poder notariado que otorgue la persona fisica a favor de
quien lo represente ya sea en la apertura de las propuestas o para signar el contrato en el supuesto
de que le sea adjudicado el mismo.

5. Original o copia certificada, y copia simple, de la inscripcion en el Registro Federal de
Contribuyentes.

6. Original o copia certificada, y copia simple, del documento que acredite fehacientemente su registro -
en el Sistema de Informacién Empresarial Mexicano por el afio 2022. /

7. Original o copia certificada, y copia simple, del Ultimo comprobante de algun servicio del domicilio
del licitante.
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La documentacion descrita en este punto debera presentarse en el orden aqui sefialado y los originales
seran devueltos a los representantes, previo cotejo con las copias que se dejen para archivo. La
Coordinacion Juridica de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua debera facilitar la acreditacion de
proveedores mediante la remision electrénica legible de los documentos antes sefialados al correo
juridico.pce@chihuahua.gob.mx, debiendo exhibir previamente a la expedicién de la constancia los
documentos en original.

Il VISITA AL LUGAR DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS.

Los licitantes que deseen participar en la presente licitacion, podran visitar los lugares donde seran
instalados los equipos que se dispondran en préstamo en las siguientes fechas:

Juarez. El dia 04 de mayo de 2022, a las 11:00 horas, sefialando como punto de reunién el domicilio ubicado
en Avenida Paseo Triunfo de la Republica No. 4776, Colonia El Colegio, Juarez, Chihuahua.

Chihuahua. El dia 05 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, sefialando como punto de reunién el domicilio
ubicado en la Avenida Tedfilo Borunda Ortiz, No. 2900 de la Ciudad de Chihuahua.

La visita tiene como objeto conocer los espacios en donde seran instalados los equipos que se dispondran
en préstamo. Para en caso de cualquier duda respecto al punto de reunion para las visitas de los lugares
antes mencionados se puede informar al nimero de teléfono (614) 429-13-30, a la extension 14009.

IV.- PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

La primera junta de aclaraciones de las presentes bases se llevara a cabo el dia 06 de mayo de 2022, a
las 12:00 horas, en el Auditorio de Pediatria, ubicado en la planta alta del Edificio de Consulta Externa de
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, ubicado en la Avenida Teofilo Borunda Ortiz N° 2800, C.P.
31000, en la Colonia Centro de la ciudad de Chihuahua, resaltando que el acceso los licitantes a dicha
instalacion se cerrara en punto de la hora sefialada.

Para facilitar el desarrollo de la junta, las dudas que existan acerca de estas bases deberan formularse por
escrito y por medio electrénico (formato Word “.docx”, no imagen, no PDF, no “.doc”) a la direccion
alicia.beltran@chihuahua.gob.mx, con copia al correo chavez.alfredo@chihuahua.qob.mx, veinticuatro
horas antes de la fecha y hora en la que se vaya a celebrar la junta de aclaraciones, no se contestaran

preguntas que se hayan presentado por ese medio después del plazo establecido ni se contestaran
preguntas de manera verbal el dia del evento.
Los interesados en participar en el evento deberan presentar escrito en el que manifiesten su interés por

participar en la presente licitacién ya sea por si o en representacion de un tercero, sefialando los datos y
Nombre y domicilio del licitante.

requisitos siguientes:
Registro Federal de Contribuyentes.
En su caso, nombre del apoderado legal o representante.
En caso de persona moral se debera sefialar el objeto social de la empresa.
Tratandose de persona fisica, indicar la actividad empresarial.

el S

Este escrito debera ser enviado via electronica junto con las preguntas a que se refiere el parrafo segundo
del presente numeral. En caso de que el escrito mencionado no se envie o se envie fuera del plazo otorgado
para ello, la convocante no dara respuesta a las dudas que reciba para su contestacion.
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Para efecto de determinar si una solicitud de aclaracién se encuentra entregada fuera de plazo, la
convocante tomara como hora de recepcion de las solicitudes de la aclaracion hecha por el licitante, la hora
de recepcidn que aparezca en la impresion del correo electronico.

Las solicitudes de aclaracion deberan plantearse de manera concisa, de preferencia enumeradas y estar
directamente vinculadas con los puntos contenidos en las bases de la licitacién publica, indicando el numeral
o punto especifico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos sefialados,
asi como las que vayan orientadas a proponer cambios a los requisitos técnicos, podran ser desechadas
por la convocante.

El servidor publico que presida la junta de aclaraciones podra suspender la sesion, en razon del numero de
solicitudes de aclaracion recibidas o del tiempo que se emplearia en darles contestacion, informando a los
licitantes la hora en que se continuaréa con la junta de aclaraciones la cual deberéa ser en esa misma fecha.

En caso de que el Comité considere que por la cantidad de preguntas o complejidad no es posible dar
respuesta en la junta de aclaraciones prevista en la convocatoria, en dicho evento podra sefialar fecha, hora
y lugar en el que se desarrollara una segunda junta de aclaraciones.

Al concluir la primera junta de aclaraciones podra sefialarse la fecha y hora para la celebracién de ulteriores
juntas, considerando que entre la ultima de estas y el acto de presentacion y apertura de propuestas debera
existir un plazo de al menos tres dias habiles.

La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa; sin embargo, seré responsabilidad de los participantes
obtener una copia del acta respectiva ya que los acuerdos que emanen de dicha junta y que modifiquen el
contenido de estas bases, seran considerados para la elaboracion de las propuestas técnica y econémica
y la evaluacién de las mismas, en caso de no ser tomadas en cuenta sera motivo suficiente para desechar
su propuesta.

VI.- ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

El acto de recepcién y apertura de proposiciones técnicas y econdmicas se llevara a cabo en un solo acto Sy
y tendra verificativo el dia 12 de mayo de 2022, a las 11:00 horas, en presencia de los licitantes, en el /
Auditorio de Pediatria, ubicado en la planta alta del Edificio de Consulta Externa de Pensiones Civiles del

Estado de Chihuahua, ubicado en la Avenida Tedfilo Borunda Ortiz N°® 2900, C.P. 31000, en la Colonia

Centro de la ciudad de Chihuahua, resaltando que el acceso los licitantes a dicha instalacién se cerrara en @

punto de la hora sefialada.
Se podra recibir propuestas por mensajeria, previamente al acto de recepcién y apertura de propuestas.

Las propuestas se presentaran en sobres cerrados de manera inviolable, debidamente identificados con
datos de la licitacién y el licitante, en uno se presentaré la propuesta técnica y en otro la propuesta
economica.

Los licitantes solo podran presentar una proposicién por licitacion publica, de lo contrario sera motivo de
descalificacion.

En un primer acto se realizar4 el registro de asistencia de los licitantes que deseen participar y se realizaran
las revisiones preliminares a la documentacion distinta a la propuesta. Con posterioridad se les solicitara a
los licitantes que hagan entrega de los sobres que contiene las propuestas técnicas y econdmicas, para que
posteriormente sean abiertos en su presencia en alguna de las mesas que se pongan para tal efecto,
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advirtiendo que una vez entregados dichos sobres, ya no podran retirar sus propuestas o dejar sin efectos
su participacion.

A continuacion, se solicitara a los licitantes que pasen a la mesa que les sea asignada para abrir los sobres
que contengan las propuestas técnicas con la documentacion requerida en estas bases, efectuando la
evaluacion en forma cuantitativa del cumplimiento con respecto a lo solicitado, desechandose aquellas que
hayan omitido alguno de los requisitos sefialados para la propuesta técnica.

Acto seguido se procedera a la apertura de los sobres que contengan la propuesta econémica, solo de
aquellos licitantes cuya propuesta técnica no hubiese sido desechada, verificandose cuantitativamente que
cumplan con los requisitos establecidos en las bases de licitacion, asentando en el acta correspondiente las
propuestas econdmicas presentadas y haciéndose constar en la misma el importe de las propuestas que
cumplan y contengan los documentos y requisitos exigidos, asi como también, las causas que motivaron la
descalificacion de las propuestas.

Una vez que la convocante haya recibido la totalidad de las propuestas que hayan cumplido con los
requisitos solicitados, se pedira a los licitantes presentes para que rubriquen la totalidad de las propuestas
técnica (Anexo 1) y econémica (Anexo II) aceptadas, o bien, se podra solicitar que entre los participantes
se elija a una persona o mas para que rubrique dichos documentos.

Posteriormente, aquellas propuestas que fueron aceptadas técnica y econémicamente seran revisadas de
forma detallada por parte de la convocante, con el objeto de verificar que cumplan con los requisitos
solicitados en las bases licitatorias, de no cumplir seran desechadas sus propuestas y con aquellas
propuestas que resultaron solventes, en su caso emitir el fallo.

Finalmente, en el acta correspondiente se sefialara fecha y hora para dar a conocer el fallo de la licitacion,
que debera quedar comprendido dentro de los quince dias habiles contados a partir de la fecha del acto de
presentacion y apertura, pudiéndose diferir por una sola vez hasta por cinco dias habiles mas.

Los sobres que contengan las propuestas aceptadas quedaran bajo custodia de la convocante hasta la
emision del fallo. Las propuestas desechadas permaneceran bajo custodia de la convocante al menos
quince dias habiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitacion.

VI.- PRESENTACION DE PROPUESTAS CONJUNTAS

Dos o mas licitantes podran presentar propuesta de forma conjunta, por lo que agruparse para presentar

una proposicién, cumpliendo los siguientes aspectos:

a) Cualquiera de los integrantes de la agrupacion, podra presentar el escrito mediante el cual manifieste su

interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratacion;

b) Las personas que integran la agrupacion deberan celebrar en los términos de la legislacién civil o
mercantil, segin sea el caso, el convenio de proposicién conjunta en el que se estableceran con precision

los aspectos siguientes: 7

1) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sefialando, en
su caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas
morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, asi como el nombre de los socios que aparezcan
en éstas;

CHIHUAHUA “2022. Afio del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua”
L-DDH. ESTADO Pé. inaﬁde 19
B Siodermos| Avenida Tedfilo Borunda Ortiz 2800, Colonia Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih. / www.pce.chihuahua.gob.mx / %1 4) 429-13’#’




©

CHIHUHUA “2022, Afio del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua” ;
sssssss 0 DEL ESTADO Pé_ ina7 ] ]
JUntos o .
g 5 podermos Avenida Tedfilo Borunda Ortiz 2300, Colonia Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih. / www.pce.chihuahua.gob.mx / (614) 428-1 3%'

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA
PENSIONES CIVILES LABORATORIO CLiNICO CON EQUIPO PARA SU
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PROCESAMIENTO”

2) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, sefialando, en su
caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion,;

3) Designacién de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente, para atender todo lo
relacionado con la proposicién y con el procedimiento de licitacion publica;

4) Descripcién de las obligaciones del contrato que a cada una de las partes le correspondera cumplir,
asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las mismas;

5) Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demas
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, segun se convenga, para efectos del
procedimiento de contratacion y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo, y

6) Las empresas asociadas deberan tener objetos sociales que estén relacionadas con la materia de los
bienes o servicios materia de licitacion.

c) En el acto de presentacién y apertura de proposiciones el representante comun de la agrupacion debera
sefalar que la proposicién se presenta en forma conjunta y rotular los sobres con los nombres de los
licitantes. En la propuesta se debera presentar el pago del costo de participacion por cualquiera de las
empresas asociadas.

El convenio para la presentacién de propuestas conjuntas se presentara con la proposicién y, en caso de
que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formara parte
integrante del mismo como uno de sus anexos;

d) Para cumplir con el capital contable, en su caso, requerido por la convocante, se podran sumar los
correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupacion;

e) Se debera indicar en la garantia de cumplimiento y de vicios ocultos, y en su caso la de anticipo, que
sera otorgada por todas las personas integrantes de la propuesta conjunta en un solo documento. De
manera preferente sera otorgada mediante fianza;

f) La facturacion y cobro se realizara por la persona o empresa que determinen los integrantes de la
propuesta conjunta; y

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposicion conjunta, el
convenio indicado en la fraccién Il de este articulo y las facultades del apoderado legal de la agrupacién
que formalizara el contrato respectivo, deberan constar en escritura publica, salvo que el contrato sea
firmado por todas las personas que integran la agrupacion que formula la proposicion conjunta o por sus
representantes legales, quienes en lo individual, deberan acreditar su respectiva personalidad a traves del
registro en el Padrén de Proveedores.

VIl.- GARANTIAS
A) GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El licitante que resulte adjudicado debera constituir y entregar a mas tardar dentro de los diez dias habiles
siguientes a la celebracion del contrato una pdliza de fianza en moneda nacional expedida por una
Institucién Afianzadora legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en el Estado de Chihuahua, a favor
de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, por un importe equivalente al 10% del importe maximo de
la propuesta econdmica, sin incluir el 1.V.A., en términos del articulo 84, parrafo cuarto, de la Ley de
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Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Chihuahua; como garantia de su
obligacion contractual, de conformidad con lo establecido en el articulo 84, fraccion Il, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Chihuahua y 86 de su
Reglamento, esta garantia permanecera vigente hasta que el proveedor haya prestado de conformidad la
totalidad de los suministro de reactivos e insumos objeto del contrato.

Si el monto maximo de adjudicacién de la partida que se haga al proveedor no excede de la cantidad de
$380,261.70 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 70/100 /100 M.N.),
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, podra sustituir la garantia antes precisada por la de un cheque
cruzado a favor de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, la cual se emitira en el mismo plazo,
términos y porcentaje y antes precisados.

B) GARANTiA_PARA RESPONDER POR EL SANEAMIENTO EN CASO DE EVICCION, VICIOS
OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS

El proveedor que resulte adjudicado debera constituir y entregar antes de que inicie la entrega de los bienes
una poliza de fianza en moneda nacional debidamente expedida por una Institucion Afianzadora legalmente
autorizada, acreditada y domiciliada en el Estado de Chihuahua, a favor de Pensiones Civiles del Estado
de Chihuahua y por un monto equivalente al 10% del importe méximo de la propuesta econdémica, sin incluir
el LV.A.,, en términos del articulo 84, parrafo sexto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratacion de Servicios del Estado de Chihuahua; como garantia para responder por el saneamiento para
los casos de eviccion, vicios ocultos, dafios o perjuicios que llegaren a resultar para la convocante con
motivo de los bienes que se adquieran, garantia que debera permanecer vigente durante la adquisicion de
los bienes, asi como el suministro de reactivos e insumos, de conformidad con lo establecido en el articulo
84, fraccion I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios del Estado de
Chihuahua y 86 de su Reglamento.

Si el monto maximo de adjudicacién de la partida que se haga al proveedor no excede de la cantidad de
$380,261.70 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 70/100 /100 M.N.),
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, podréa sustituir la garantia antes precisada por la de un cheque
cruzado a favor de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, la cual se emitird en el mismo plazo,

téerminos y porcentaje y antes precisados. -
No se aceptara otra forma distinta a las sefialadas anteriormente para garantizar cada una de las ‘/
obligaciones. Los requisitos que deben cumplir cada una de las garantias seran proporcionados al licitante

que resulte adjudicado en el fallo. N

VIIl.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS

El licitante que desee participar debera presentar sélo una propuesta por la partida Unica, en caso de
presentar mas de una propuesta, sera desechada su propuesta.

La proposicion debera ser foliada de manera consecutiva y firmada autégrafamente por la persona
facultada para ello en todos y cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Los catalogos
podran ser rubricados o firmados por los licitantes segun el volumen de los mismos. Unicamente la ausencia
de firma o rubrica en mas del cincuenta por ciento de la propuesta sera motivo de desechamiento.

En caso de que en la propuesta se presenten documentos originales, acompafiados con su copia, y deba
ser devuelto el original, la copia correspondiente sera la que contenga el folio y firma y/o rubrica a que se

refiere el parrafo anterior.
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La ausencia total de folio en |la propuesta sera causa de desechamiento. En el caso de que alguna o algunas
hojas de los documentos carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen
continuidad, la convocante no podra desechar la proposicién. En el supuesto de que falte alguna hoja y la
omisién pueda ser cubierta con informacién contenida en la propia proposicién o con los documentos

~ distintos a la misma, la convocante tampoco podra desechar la propuesta.

La persona que intervenga en el acto de presentacion y apertura de propuestas, bastara que presente un
escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes
para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad
juridica.

Dicho escrito contendra bajo protesta de decir verdad por parte de su firmante, los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio.

b) De su apoderado o representante: Registro Federal de Contribuyentes y nombre.

c) Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcién del objeto social de la empresa, asi
como datos de registro de las escrituras que contenga el acta constitutiva y las facultades del compareciente
al acto.

El escrito para presentar propuestas debera entregarse fuera del sobre técnico y econémico, no sera motivo
de desechamiento de la propuesta la falta de presentacién del referido escrito, pero el compareciente al
evento sélo podra participar durante el desarrollo del acto con el caracter de espectador estando facultado
unicamente para entregar la propuesta y recibir documentos originales cotejados.

PROPUESTA TECNICA:

Estara integrada con la documentacién que detalle los bienes que se consideran en los formatos
denominados “ANEXO I” y “ANEXO A”, asi como aquella que demuestre la capacidad del licitante de
cumplir con los requisitos suficientes que aseguren la capacidad de respuesta y el cumplimiento de las
obligaciones que conlleva la adjudicacién del contrato correspondiente.

La propuesta técnica se entregara en sobre cerrado en forma inviolable con nombre, rotulos o membretes
del concursante, Uinicamente la indicacion de ser propuesta técnica y referir a la licitacién que corresponde,
en cuyo interior debera contener los siguientes documentos y requisitos:

1. Original o copia certificada y copia simple del Padrén de Proveedores de Bienes y Servicios de la
Administracion Publica Estatal vigente o el oficio de acreditacion de personalidad expedida por la
Coordinacion Juridica de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

2. Original o copia certificada y copia simple de la identificacién oficial de quien firma la propuesta (el
documento original o copia certificada se devolvera en el acto de apertura).

3. Recibo de pago y copia simple donde conste que cubrié el pago del costo de participacion de la presente
licitacion.

4. En el caso de las MIPYMES para efectos del articulo 66, segundo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacién de Servicios del Estado de Chihuahua, deberan presentar original para
cotejo y copia simple del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificacion
como micro, pequefia 0 mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir
verdad, que cuentan con este caracter.
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De no pertenecer a esta categoria de empresas, presentar escrito en el que manifieste que no le aplica, en
caso de no presentar este documento, no serd motivo de desechamiento de las propuestas, pero se
entendera que no le aplica y no podra ser beneficiado por lo establecido en el articulo 66 antes citado.

5. Manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempefia empleo, cargo o comision en el servicio
publico o, en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacion del contrato correspondiente no
se actualiza en conflicto de interés. En caso de que el licitante sea persona moral, dichas manifestaciones
deberan presentarse respecto a cada uno de sus socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.

6. Anexo .- Relacién de los productos a ofertar, en hoja membretada y orden consecutivo (extraidos del
“ANEXO I” de las bases licitatorias), debiendo respetar el encabezado de las columnas y mencionar
exclusivamente la partida ofertada, con nombre y firma del representante legal. Debiendo adjuntarlo de igual
manera en disco compacto o algun otro medio electrénico en formato Excel.

Acompafiado del Anexo A de manera impresa y en formato Word que se encuentra identificado como
“ANEXO A” de las bases licitatorias.

7. Anexo lIl.- Manifestacion escrita, bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el concursante
0 su representante legal, en la que declare no encontrarse en los supuestos del articulo 86 y 103 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Chihuahua.

8. Anexo IV.- Manifestacion escrita, bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el concursante
o su representante legal, en la que sefiale su domicilio fiscal, ademas de uno en el Estado de Chihuahua,
asi como su teléfono y direccién de correo electrénico para recibir notificaciones y documentos relacionados
con la presente licitacién y, en su caso, con el cumplimiento y ejecucién del contrato que derive del presente
procedimiento.

9. Anexo V.- Manifestacion escrita, bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el concursante
o su representante legal, en la que declare encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

fiscales y anexar la constancia expedida por el Servicio de Administracién Tributaria, en caso de no ser
positiva la opinién de dicho ente, sera motivo para el desechamiento y desestimacion de propuestas.

Conforme lo establece la regla 2.1.25 de la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2022, publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 27 de diciembre de 2021, en el caso de proposicién conjunta, este formato se
presentara por cada participante.

10. Anexo VI. Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el concursante
o0 su representante legal, en el que declare encontrarse al corriente en sus obligaciones en Materia de

Seguridad Social, y anexar la constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso de
no ser positiva la opinién de dicho ente, sera motivo para el desechamiento y desestimacion de propuestas.

11. Deberan presentar original o copia certificada y copia simple de los estados financieros impresos y
firmados por el Contador Publico al 31 de diciembre 2020 y también, original o copia certificada y copia
simple del Balance General y Estado de Resultados acumulables al mes de diciembre de 2021 en donde
acredite contar con el capital contable minimo, equivalente a un porcentaje del 20% respecto al valor total
de su oferta, firmados por Contador Publico con cédula profesional debidamente registrada ante la
Secretaria de Educacién Publica. En caso de empresas de reciente creacion deberé presentar los estados
financieros mas actualizados a la fecha de presentacion de las proposiciones firmados por Contador Publico
con cédula profesional debidamente registrada ante la Secretaria de la Educacion Publica.
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Debe de existir concordancia y relacion entre los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y la
Declaracion Anual del Impuesto Sobre la Renta del 2020; caso contrario, y en caso de no cumplir con ambas
condiciones, se considerara un elemento suficiente para el desechamiento y desestimacion de propuestas.

Asi mismo, debera proporcionar original y copia simple de la Constancia de Situacién Fiscal expedida con
no mas de 30 dias de anterioridad, en donde conste la o las actividades con las que se encuentra registrado.

12. Original o copia certificada y copia simple de la cédula profesional del Contador Publico que firme el
Balance General y el Estado de Resultados a que se refiere el numero anterior.

13. Declaracion anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2020, el Acuse de Recibido con el que se
acredite que la misma fue presentada ante el Servicio de Administracion Tributaria, asi como de la ultima
declaracién provisional del ejercicio 2021 (acuse y declaracion), en caso de empresas de reciente creacion
exhibir la ultima declaracion presentada y acuse.

14. Carta compromiso en formato libre y papel membretado del participante, debidamente firmada por el
representante legal de la misma o tratandose de personas fisicas podra ser firmada personalmente por el
concursante, en la que se establezca que el precio unitario de la partida que se cotiza sera sostenido y
respetado durante los meses de junio a diciembre del ejercicio 2022, ejercicio 2023 y 2024 y durante los
meses de enero-mayo del ejercicio 2025.

15. Curriculum de la empresa o persona fisica que demuestre contar con la capacidad técnica en la materia
objeto de la presente licitacion, debera hacer especial sefialamiento de los contratos similares en cuanto a
bienes ofertados, cantidad y monto que ha celebrado con cualquier ente publico o privado, en relacion con
los que pretende celebrar con la convocante.

16. Copia simple del Registro Sanitario ante la Secretaria de Salud (anexos y ultima modificacion) para la
comercializacion de cada uno de los productos, consumibles y equipos a licitar, de conformidad con los
articulos 376 y 376 bis de la Ley General de Salud.

17. Copia de la Licencia Sanitaria vigente ante la Secretaria de Salud, en el que le autorice la distribucién
de los bienes que oferta en la presente licitacion.

18. Carta de apoyo del fabricante o distribuidor respecto de cada uno de los bienes a ofertar y de los equipos
que se entregaran en préstamo, en el que se sefiale la marca, modelo y el pais de origen.

19. Incluir cualquiera de los siguientes documentos: 1) anexos técnicos, 2) folletos, 3) catalogos, 4)
fotografias, 5) instructivos, o 6) manuales de uso de los equipos a otorgar en préstamo, de manera que
proporcione la informacién a la convocante que lo bienes ofertados y que el equipo que otorgara en
préstamo cumplen con las caracteristicas técnicas y calidad, lo que invariablemente presentado, debera
estar referenciado a detalle, los documentos que presente deberan entregarse en espafiol o la traduccion
correspondiente.

20. Para acreditar las caracteristicas, funcionalidad y calidad de los bienes a otorgar en préstamo, debera
presentar lo siguiente: )

a. Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en formato libre y papel membretado de la
empresa participante, debidamente firmada por el representante legal de la misma, en la que
manifiesta que el equipo que otorgara en préstamo, sera entregado, instalado y puesto en marcha a
entera satisfaccion de la convocante segun los tiempos establecidos en el Anexo A.
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b. Programa Calendarizado o el Calendario de servicios de mantenimiento que realizara a los equipos
otorgados en préstamo, que incluya la descripcién de las acciones a efectuarse durante el servicio
preventivo, el cual debera proporcionarse por lo menos dos veces al afio durante el periodo del
contrato, asi como de encontrarse en concordancia con lo solicitado en el Anexo A.

c. Presentar directorio de personal encargado de atender las solicitudes de falla del equipo otorgado
en préstamo, con teléfonos y correos electrénicos para la vigencia del contrato.

d. En el caso de que el equipo a otorgar en préstamo sea remanufacturado, el licitante debera
especificar dicho equipo, mostrando constancia de equipo remanufacturado por fabricante, aclarando
las piezas y el afio de fabricacion de éstas como del equipo. En caso de que el equipo no sea
remanufacturado presentar escrito en el que manifieste que no le aplica, en caso de no presentar
este documento no sera motivo de desechamiento de las propuestas, pero se entendera que no le
aplica.

e. Escrito del fabricante en el que manifieste que no existe ninguna restriccion para el uso de su
equipo médico, en el pais de origen o internacionalmente.

f. Programa de instalacion de los equipos a entregar en préstamo.

g. Datos y directorio del (los) laboratorio externo, domiciliado en la ciudad de Chihuahua del Estado
de Chihuahua, para la subrogacién de estudios de urgencia en caso de los incumplimientos de
surtimiento y/o mantenimiento correctivo a los equipos en préstamo, para que la Institucion disponga
del mismo en tiempo y forma para la demanda de estudios.

21. Bases de la Licitacién Publica Presencial numero PCE-LPP-013-2022-BIS debidamente firmada por el
licitante o quien legalmente tenga facultades para ello, o bien, presentar escrito en el que manifieste que
leyé y se encuentra enterado del contenido y alcance de las bases rectoras del proceso licitatorio nimero
PCE-LPP-013-2022-BIS, a las cuales se sujeta para el cumplimiento del contrato que se derive del fallo de
dicho proceso.

Los requisitos sefialados en los numerales 6, 7, 8, 9 y 10 podran ser presentados en los formatos incluidos
en las bases, o bien transcribirse en papel membretado del participante, respetando su contenido.

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua se reserva el derecho de realizar las verificaciones necesarias
para conocer al detalle las especificaciones y muestras de los productos, asi como la infraestructura,

procesos y demas elementos de los fabricantes y/o distribuidores de los productos licitados, al momento de :
evaluar las propuestas e incluso posteriormente a la adjudicacion.
La documentacion descrita anteriormente debera presentarse en el orden aqui sefialado, sin que sea motivo
de descalificacion el no acatarlo.

Cuando se presente propuesta conjunta, los participantes que la integran deberan presentar cada uno en
lo individual los requisitos sefialados con los nimeros 1, 2, 4, 5,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 15 bajo pena de no
cumplir con ello, de ser desechada su propuesta por no cumplir con los requisitos solicitados.

El resto de los numerales que no se ha mencionado pueden ser presentados solamente por el representante
comun, lo cual debe quedar debidamente especificado, de lo contrario se entendera que la propuesta se
realiza en lo individual.
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PROPUESTA ECONOMICA:

La propuesta econémica debera presentarse en sobre cerrado de manera inviolable que indique que se
trata precisamente de la propuesta econémica, datos de la licitacion y nombre del licitante, reuniendo los
siguientes requisitos:

1. Presentar de forma impresa en papel membretado el formato denominado “ANEXO II”,
exclusivamente con la partida propuesta, respetando el encabezado de las columnas, con nombre
y firma del representante legal, cotizando el importe unitario en moneda nacional, el Impuesto al
Valor Agregado de ser aplicable y el precio total de cada material ofertado.

2. Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que el precio unitario establecido en la
propuesta econémica, respecto de los bienes que oferta, permanecera vigente hasta el 31 de mayo
del 2025.

3. Adjuntar en disco compacto o algun otro medio electronico (en el formato que sera proporcionado
por la convocante), los precios unitarios de la partida que se cotiza, en moneda nacional el Impuesto
al Valor Agregado de ser aplicable y el precio total de cada material ofertado, en el formato “ANEXO
II”; asegurandose de conservar copia de los mismos.

Para el llenado de la propuesta econdémica, “ANEXO II”, debera respetarse el formato en Excel
proporcionado por la Convocante.

IX.- EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:

La convocante para efectuar la evaluacion de las propuestas, verificara que las mismas incluyan la
informacion, documentos y requisitos solicitados en las bases licitatorias.

La evaluacion de las propuestas se realizara a través del sistema binario, es decir, se adjudicara a la persona
que cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio mas bajo.

En ningln caso la convocante o las personas licitantes podran suplir o corregir las deficiencias de las
propuestas presentadas.

Al efectuar la evaluacion de las propuestas, la convocante estara facultada en todo momento para realizar
investigaciones respecto de la calidad de cada uno de los productos ofertados, en cuyo caso los licitantes
estaran obligados a proporcionar la informacion y/o documentacién que les sea requerida.

X.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Los bienes objeto de la presente licitacion seran adjudicados por partida unica al licitante cuya oferta resulte
solvente porque cumple con los requisitos legales, técnicos y economicos establecidos en la convocatoria

y en las bases de la licitacién, y por tanto garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas. L7

Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podran ser desechados por la
convocante.
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En caso de existir igualdad de condiciones, los entes publicos deberan dar preferencia a las empresas
locales y, en su caso, a aquellas que integren el sector de micro, pequefias y finalmente a quien tenga el
caracter de medianas empresas.

De subsistir el empate entre las personas del sector antes sefialado, la adjudicacién se efectuara a favor de
la 0 el licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacién que se lleve a cabo en el mismo acto
de fallo, el cual consistira en la participacién de una tarjeta por cada propuesta que resulte empatada y
depositadas en una urna, de la que se extraera por alguno de los participantes la tarjeta ganadora sefialada
con el simbolo v, y para los participantes no ganadores la tarjeta estara sefialada con "X" y un nimero que
sera el que determinara los lugares subsecuentes que ocuparan tales proposiciones..

Para efectuar el desempate de las partidas, en un primer término se dara preferencia a las empresas locales,
es decir, que cuenten con domicilio fiscal dentro del estado de Chihuahua, por lo que, si entre los licitantes
empatados sélo uno de ellos es local, la partida o partidas empatadas seran adjudicadas al licitante local,
dando preferencia sobre aquellos licitantes con domicilio fiscal fuera del Estado de Chihuahua. Si en el
empate quedaran dos o mas licitantes que cuentan con la calidad de local, se dara preferencia en el
siguiente orden: micro empresa, pequefia empresa y mediana empresa. Si aun con esos términos persiste
el empate, se llevara entre los licitantes participantes el sorteo manual por insaculacién que se sefiala en el
parrafo anterior.

En caso de que dos o mas licitantes se encuentren en el supuesto de empate y ademas cuenten con
domicilio fiscal fuera del Estado de Chihuahua, los términos de desempate se realizaran tomando en cuenta
la estratificacion empresarial de conformidad con la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,
Pequefia y Mediana Empresa y el Acuerdo a través del cual se establece la estratificacion de la Micro,
Pequefa y Mediana Empresa (Publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de junio de 2009), es
decir, si pertenecen a la micro, pequefia y mediana empresa, se dara preferencia en ese mismo orden, pero,
de mantenerse el empate se llevara entre los licitantes participantes el sorteo manual por insaculacion que
se sefiala en el cuarto de este numeral.

Cuando en los empates se advierta que un licitante puede ser adjudicado por preferencia como local, o
bien, por pertenecer a la micro, pequefia o mediana empresa, por no haber otro licitante en las mismas
condiciones, la convocante podra desde la revisién de propuestas y emision del dictamen basa para el fallo,
determinar la adjudicacion de los bienes a dicho licitante, avocandose solamente al desempate de partidas
en el acto de fallo, en aquellos casos en que mas de dos licitantes se encuentren en las mismas condiciones
en precio y preferencia respecto a las partidas que forman la presente licitacion.

Xl.- FALLO ADJUDICATORIO

Una vez concluido el acto de recepcién y apertura de propuestas técnicas y economicas, la convocante
emitira el dictamen respectivo de acuerdo al andlisis de las propuestas presentadas. Con base en dicho
dictamen se otorgara el fallo correspondiente a favor de aquellos licitantes que, cumpliendo con los
requisitos solicitados en estas bases y sus anexos, retnan las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas, ademas de que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

El fallo se emitira en junta publica por escrito dentro de los quince dias habiles contados a partir de la fecha \_

del acto de presentacion y apertura, pudiéndose diferir por una sola vez hasta por cinco dias habiles mas, 7
lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccién V, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Chihuahua.

e e s
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Contra la resolucién que contenga el fallo procedera el recurso de inconformidad en los términos que sefiala
el Titulo Décimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Chihuahua.

Xll.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

1.- El licitante que resulte adjudicado debera surtir los bienes dentro de los quince dias habiles siguientes a
la fecha en que se les entregue la orden de compra respectiva. Si por algiin motivo el licitante incumple con
el surtido dentro de ese plazo, se procedera a la aplicacion de la pena convencional que se establezca en
el contrato y, en su caso, de no cumplir con la orden de compra despues de siete dias a partir de la fecha
del vencimiento del plazo antes sefialado, la convocante podréa optar por la rescision administrativa del
contrato y, hacer efectiva la garantia de cumplimiento del contrato. En este Ultimo supuesto, se podra
adjudicar al proveedor que presento la segunda proposicion solvente cuyo precio sea el mas bajo, en cada
una de las partidas que conforman el contrato rescindido, de conformidad a lo establecido por el articulo 73
fraccion V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Chihuahua.

2.- Los bienes deberan entregarse en perfectas condiciones para su uso, asumiendo el licitante ganador el
costo y la responsabilidad de transporte hasta el momento de su entrega en el almacén de medicamentos
de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, ubicado en Avenida Tedfilo Borunda Ortiz No. 2900, Colonia
Centro, C.P. 31000, de la ciudad de Chihuahua, en dias habiles, esto es de lunes a viernes, en horario de
8:00 a 15:00hrs.

3.- El participante que resulte ganador debera instalar los equipos y presentar los reactivos e insumos en
coordinacion con el responsable que sea nombrado por la Convocante para tal efecto.

4.- Los bienes que se le soliciten al licitante adjudicado mediante las 6rdenes de compra, asi como los
equipos en préstamo, deberan ser entregados en la fecha, hora y lugar que se le indigue en las mismas.

5.- El licitante adjudicado debera instalar los equipos y presentar los reactivos e insumos en coordinacién
con el responsable que sea nombrado por la Convocante.

6.- Si por algiin motivo el proveedor incumple con el surtido en el lugar fecha y hora programadas, se
procedera a la aplicacion de las penas convencionales que se establezcan en el contrato y, en su caso, la

convocante podra rescindir administrativamente total o parcialmente el contrato y hacer efectiva la garantia
de cumplimiento, facultandolo para adjudicar al proveedor que haya ofertado el siguiente mejor precio.
7.- El proveedor adjudicado debera presentarse con la documentacién requerida a la firma del contrato.

8.- El proveedor debera asignar un laboratorio externo o mas, domiciliado en la ciudad de Chihuahua del
Estado de Chihuahua, para la subrogacién de estudios de urgencia en caso de los en caso de los
incumplimientos de surtimiento y/o mantenimiento correctivo a los equipos en préstamo, para que la
Institucion pueda disponer del mismo en tiempo y forma para la demanda de estudios de la misma, los
resultados de dichos estudios deberan entregarse en un plazo no mayor a dos dias habiles.

Xlil.- CONDICIONES DE PAGO

\,.7
Para la presente licitacion no se otorgara anticipo. C
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Los pagos correspondientes a cada entrega se realizaran dentro de los 20 dias habiles siguientes a la
presentacién de las facturas que cumplan con los requisitos establecidos en el Articulo 29-A del Cddigo
Fiscal de la Federacién y 6rdenes de compra originales debidamente requisitadas, mismas que deberan de
ser entregadas en el Departamento de Tesoreria, ubicado en planta baja del edificio principal, sito en la
Avenida Teofilo Borunda Ortiz, Numero 2900, Colonia Centro, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, C.P.
31000.

XIV.- MODIFICACIONES

Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni las propuestas presentadas, podran ser
negociadas o modificadas una vez iniciado el procedimiento de licitacién, esto en cumplimiento al articulo
56 fraccion X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios del Estado de
Chihuahua.

Conforme al articulo 88 de la Ley antes mencionada, la Convocante dentro de su presupuesto aprobado y
disponible, por razones fundadas, explicitas y con aprobaciéon del Comité correspondiente, acordar el
incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados
mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto,
el treinta por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volumenes establecidos originalmente en los
mismos, y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.

XV.- DESCALIFICACION DE PARTICIPANTES
Se descalificara a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes situaciones:

a).- Si no cumplen con todos los requisitos especificados en las bases de esta licitacion, los que deriven de
la junta de aclaraciones o incurren en violaciones a la ley de la materia.

b).- Si se comprueba que tienen acuerdos con otros participantes para elevar el precio de los productos
licitados.

c).- Si se encuentra dentro de los supuestos de los articulo 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratacion de Servicios del Estado de Chihuahua.

d).- Si no respeta la totalidad del contenido de los Anexos al transcribirse al papel membretado del licitante.
e).- La presentacién de mas de una oferta por partida en su propuesta.
f).- Los precios ofertados se encuentran fuera de presupuesto, ya sea porque el costo esta por arriba del
mercado o evidentemente muy por abajo del mismo.

g).- Se compruebe que adoptaron conductas para que los servidores publicos del Comité, asl como de la
dependencia o entidad, introduzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento u otros aspectos que le pueden otorgar condiciones mas ventajosas con relacion a los demas >

participantes.

h).- Cuando el importe de la propuesta econémica presentada por el licitante exceda el monto de la
suficiencia presupuestal programada para la contratacion.
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i).- La falta absoluta de foliado en la documentacion que integra la propuesta técnica y econdmica.

j).- Cuando el licitante presente mas de una proposicién para una misma partida.

XVI.- DECLARACION DE LICITACION DESIERTA

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios declararan desierta la presente licitacién de manera
general, en los siguientes supuestos:

a).- Cuando llegada la fecha del acto de presentacion y apertura de propuestas ningun interesado pague el
costo de participacion o no se presenten proposiciones.

b).- Que las propuestas presentadas no retinan los requisitos exigidos en las presentes bases.

c).- Que los precios de los bienes que conforman la propuesta de los participantes se encuentren
notoriamente inaceptables o fuera del presupuesto autorizado por Pensiones Civiles del Estado de
Chihuahua.

XVIl.- PENAS CONVENCIONALES

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua aplicara, en caso de atraso en la entrega de los bienes objeto
de la licitacion, una pena convencional consistente en un 5% (cinco por ciento) diario sobre el importe total
de los bienes no entregados en el tiempo que le fueron solicitados, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado,
pena que no podra exceder del 10% (diez por ciento) correspondiente a la garantia de cumplimiento del
contrato, no obstante, si el licitante de manera reiterada en mas de tres ocasiones no hace entrega de los
bienes en el plazo que se encuentra obligado, o bien, las penas aplicadas rebasan el monto de la garantia
de cumplimiento, la convocante podra optar por la rescision administrativa del contrato.

En caso de que por retraso en la entrega e instalacién de los equipos, o por la falta de mantenimiento
preventivo o correctivo de los mismos, se traduzca en deficiencia o suspension del servicio que la institucion
otorga a los derechohabientes en el area de Laboratorio sobre el cual versa los equipos para el
procesamiento de las muestras, Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua aplicara una pena convencional
consistente en el costo total que le ocasione subrogar el servicio generado por el retraso en la instalacion,
la falta de mantenimiento preventivo o correctivo a los equipos, la cual no excedera del monto de la garantia
de cumplimiento del contrato, de conformidad con el articulo 89 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratacion de Servicios del Estado de Chihuahua.

Transcurridos los cinco dias sin que el licitante dé cumplimiento a la orden de compra realizada por la
convocante, sin que esto haya ocurrido, asi como también después de transcurrir los cinco dias habiles de
penalizacién que se sefalan en el parrafo anterior, la convocante podra dar por rescindido el contrato y,
hacer efectiva la garantia de cumplimiento que garantiza las obligaciones contractuales.

El licitante que resulte adjudicado a su vez autoriza a la convocante a descontar las cantidades que resulten
de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que debera cubrir al licitante adjudicado. _

\Vi

La aplicacién de esta pena convencional no exime del incumplimiento que el proveedor esta realizando
respecto a las obligaciones contractuales, por lo que, la convocante podra determinar la rescision
administrativa del contrato, en consecuencia, hacer efectiva la garantia de cumplimiento.
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XVIIl.- INCONFORMIDADES

Las inconformidades que en su caso hagan valer los participantes en la presente licitacion, deberan
apegarse a los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado
de Chihuahua, y presentarse en las oficinas del Organo Interno de Control de Pensiones Civiles del Estado
de Chihuahua, ubicadas en el segundo piso del Edificio Administrativo de dicha institucion, ubicado en la en
la Avenida Teéfilo Borunda Ortiz, Numero 2900, Colonia Centro, C.P. 31000, en la ciudad de Chihuahua,
Chihuahua.

Lo no previsto en estas bases sera resuelto por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratacién de Servicios del Estado de Chihuahua.

Las presentes bases fueron aprobadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, el dia 28 de abril de 2022.

LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA:

PRESIDENTE

[

D g

M.D.O. JOSE DOLORES RAMIREZ VILLARREAL
PRESIDENTE DEL COMITE Y DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

'BAUTISTA
DIRECTOR' MEDICO

PENSIONES GWILES DEL ESTADO
VOCALAX REQUIRENTE
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LIC. JORGE ALBER ARIGUEZ MELENDEZ
\URIDICO

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LAS BASES RECTORAS A LAS QUE SE SUJETARA LA LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N2
PCE-LPP-013-2022-BIS, CONVOCADA POR PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR CONDUCTO DE SU COMITE DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO CON EQUIPO PARA SU
PROCESAMIENTO, REQUERIDO PARA LAS DELEGACIONES DE CHIHUAHUA'Y JUAREZ DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA LOS
MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, EJERCICIOS 2023 Y 2024 Y DURANTE LOS MESES DE ENERO — MAYO DEL EJERCICIO 2025, DE
FECHA 28 DE ABRIL DEL ANO 2022.

<

é
\
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PENSIONES CIVILES

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

©

ANEXO A.
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO CON EQUIPO PARA SU
PROCESAMIENTO

Los licitantes, para la presentacién de sus proposiciones, deberan ajustarse estrictamente a los requisitos y
especificaciones previstos en estas Bases, describiendo en forma amplia y detallada las caracteristicas de los
bienes que estdn ofertando, bajo las condiciones siguientes:

REQUERIMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS:
1. CONSUMIBLES

El licitante ganador deberad proporcionar las pruebas de laboratorio y los consumibles de acuerdo con lo
establecido en el apartado “PRUEBAS DE LABORATORIO”, que cumplan con las especificaciones sefialadas en
los manuales de los equipos que oferte; los consumibles necesarios son para el maximo y minimo de lo estipulado
en el mismo apartado ademds de todos los aditamentos necesarios requeridos por Normativa para las dreas de:

TOTAL ANUAL

TIPO DE ANALISIS STNIG .y T
QUIMICA CLINICA 334,942 837,355
INMUNOLOGIA 93,674 234,188
HEMATOLOGIA 31,400 78,500
UROANALISIS 25,800 64,500
MICROBIOLOGIA 2,076 5,190
COAGULACION 13,562 33,904
GASOMETRIA 680 1,700
MARCADORES CARDIACOS 380 950
BIOLOGIA MOLECULAR 395 985
AUTOINMUNIDAD 344 863
INMUNOHEMATOLOGIA 1,630 4,074

El proveedor deberd proporcionar los “reactivos dedicados” y bienes necesarios para realizar las pruebas

solicitadas en este mismo anexo. Los reactivos y bienes deberan tener una caducidad mayor a 90 dias, en caso ‘)

contrario el proveedor se encargara de cambiar los bienes y reactivos caducos seglin sea indicacion por parte de

los Laboratorios de la Institucion.

El proveedor deberd tomar en cuenta para su entrega de reactivos y bienes que los laboratorios de la institucion
realizan pruebas de control de calidad en todos sus equipos de manera diaria antes de iniciar la jornada laboral.

El proveedor adjudicado ademas debe de pertenecer a un programa de calidad externo ya sea nacional o
internacional, debera realizar las gestiones o tramites correspondientes, para que en su caso inscriba a los
laboratorios de la Institucion a alguna certificacion de calidad externa.

De acuerdo al equipo ofrecido se debera anexar una lista de todos los consumibles necesarios para el proceso,

sin omision de ninguno.
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2. EQUIPAMIENTO.

El licitante ganador debera proporcionar los bienes de acuerdo con lo establecido en este mismo anexo, se
encargara de la entrega e instalacion de los equipos, dichos bienes deberan ser de dltima tecnologia, que no se
encuentren en vias de ser descontinuados y estén al 100 % de sus funciones de forma comprobable, nuevos o
usados, no mayor a 5 afios de antigiiedad de fabricacién, con las cantidades y descripcién que se enlistan a
continuacién y que cumplan con los requisitos de funcionalidad y los especificados en el cuadro que forma parte
del presente anexo como “CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS”, asegurando tiempos de respuesta y

calidad, libres de defectos de disefio y materiales.

CANTIDAD | EQUIPO AREA | DELEGACION
EQUIPO CLINICO
1 PRE-ANALITICO LABORATORIO CHIHUAHUA
1 EQUIPO DE AUTOMATIZACION LABORATORIO CHIHUAHUA
2 QUIMICA CLINICA LABORATORIO CHIHUAHUA
2 INMUNOLOGIA LABORATORIO CHIHUAHUA
2 HEMATOLOGIA LABORATORIO CHIHUAHUA
2 UROANALISIS LABORATORIO CHIHUAHUA
1 COAGULACION LABORATORIO CHIHUAHUA
1 QUIMICA CLINICA LABORATORIO JUAREZ
1 INMUNOLOGIA LABORATORIO JUAREZ
1 HEMATOLOGIA LABORATORIO JUAREZ
1 UROANALISIS LABORATORIO JUAREZ
1 COAGULACION LABORATORIO JUAREZ
1 MICROBIOLOGIA LABORATORIO CHIHUAHUA
1 MICROBIOLOGIA LABORATORIO JUAREZ
1 GASOMETRIA URGENCIAS CHIHUAHUA
1 GASOMETRIA LABORATORIO CHIHUAHUA
1 GASOMETRIA LABORATORIO JUAREZ
1 MARCADORES CARDIACOS URGENCIAS CHIHUAHUA
1 MARCADORES CARDIACOS URGENCIAS JUAREZ
1 BIOLOGIA MOLECULAR LABORATORIO CHIHUAHUA
1 AUTOINMUNIDAD LABORATORIO CHIHUAHUA
1 INMUNOHEMATOLOGIA LABORATORIO CHIHUAHUA
EQUIPO ADMINISTRATIVO
1 AREA OPERATIVA LABORATORIO CHIHUAHUA
1 AREA DE URGENCIAS LABORATORIO CHIHUAHUA
1 AREA DE JEFATURA LABORATORIO CHIHUAHUA
SISTEMA DE LABORATORIO
" SOFTWARE DE DATOS ENLAZADO AL SISTEMA UNG PARA CADA DELEGACION
INSTITUCIONAL

El licitante adjudicado deberé proporcionar e instalar los equipos en un tiempo acordado en conjunto con la
institucién pero en acorde con los tiempos maximos después de Ia emision del contrato que se describen a

continuacién, las que deberan cumplir con las especificaciones técnicas del Cuadro Basico Inter-Institucional y

CHIHUAHUA
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haber sido ensambladas de manera integral en el pais de origen; no se aceptaran propuestas de bienes
correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”,
descontinuados o no se autorice su uso en el pais de origen, o que cuenten con alertas médicas o de
concentraciones por parte de las autoridades sanitarias.

CANT. | EQUIPO | AREA | DELEGACION | TIEMPO MAXIMO

EQUIPO DE LABORATORIO
1 PRE-ANALITICO LABORATORIO CHIHUAHUA 6 SEMANAS
1 EQUIPO DE AUTOMATIZACION | LABORATORIO CHIHUAHUA 4 MESES
2 QUIMICA CLINICA LABORATORIO CHIHUAHUA 6 SEMANAS
2 INMUNOLOGIA LABORATORIO CHIHUAHUA 6 SEMANAS
2 HEMATOLOGIA LABORATORIO CHIHUAHUA 6 SEMANAS
2 UROANALISIS LABORATORIO CHIHUAHUA 6 SEMANAS
1 MICROBIOLOGIA LABORATORIO CHIHUAHUA 6 SEMANAS
1 COAGULACION LABORATORIO CHIHUAHUA & SEMANAS
1 GASOMETRIA URGENCIAS CHIHUAHUA 4 SEMANAS
1 GASOMETRIA LABORATORIO CHIHUAHUA 4 SEMANAS
1 MARCADORES CARDIACOS URGENCIAS CHIHUAHUA 4 SEMANAS
1 BIOLOGIA MOLECULAR LABORATORIO CHIHUAHUA 4 SEMANAS
1 AUTOINMUNIDAD LABORATORIO CHIHUAHUA 4 SEMANAS
1 INMUNOHEMATOLOGIA LABORATORIO CHIHUAHUA 4 SEMANAS
1 QUIMICA CLINICA LABORATORIO JUAREZ 4 SEMANAS
1 INMUNOLOGIA LABORATORIO JUAREZ 4 SEMANAS
1 HEMATOLOGIA LABORATORIO JUAREZ 4 SEMANAS
1 UROANALISIS LABORATORIO JUAREZ 4 SEMANAS
1 MICROBIOLOGIA LABORATORIO JUAREZ 4 SEMANAS
1 COAGULACION LABORATORIO JUAREZ 4 SEMANAS
1 MARCADORES CARDIACOS URGENCIAS JUAREZ 3 SEMANAS
1 GASOMETRIA URGENCIAS JUAREZ 3 SEMANAS

EQUIPO ADMINISTRATIVO
1 AREA OPERATIVA LABORATORIO CHIHUAHUA 3 SEMANAS
1 AREA DE URGENCIAS LABORATORIO CHIHUAHUA 2 SEMANAS
1 AREA DE JEFATURA LABORATORIO CHIHUAHUA 2 SEMANAS

Asi mismo todos los equipos deberan de contar con las siguientes caracteristicas ademds de las ya establecidas
en el cuadro “CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS":

1. Sedebera tener la posibilidad de imprimir los resultados en forma automatica incluyendo todos los datos
del paciente (nimero de folio, nombre completo y nimero de afiliacion).
2. Deberd incluir regulador y fuente interrumpible de energia que permita terminar el proceso del equipo

en caso de falla en el suministro de energia por al menos 30 minutos.

CHIHUAHUA
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3. Se debera contar con estadisticas, por estudio y perfiles, por dia, semana, mes y afio. Dichas estadisticas
tendran la capacidad de exportar los datos al sistema de laboratorio y/o a la base de datos del
convocante.

4. Los resultados de los controles (control de calidad interno) deberdn de ser almacenados en el equipo por
lo menos un afio.

El equipo debera de tener integrado un contador de nimero de pruebas procesadas.
Debe manejar muestras de urgencia sin afectar las muestras en proceso.

7. Todos los equipos deberan de contar con un programa (software y hardware) para control de calidad
interno completo, que permita el almacenamiento de todos los datos de los controles de por lo menos
un aflo, y la introduccién y uso de multireglas Westgard, que presente graficas de Levy Jennings. El
software del equipo debera incluir el idioma espafiol y ser accesible al usuario, el ingreso de informacién
técnica debera ser mediante descarga via electrénica.

8. El equipo debera tener la capacidad via interface, los datos que debe recibir son: nimero de folio,
nombre completo y nimero de afiliacién del paciente, asi como de enviar resultados de las pruebas al
sistema de laboratorio de PCE (Oracle). Dicho enlace o interface es sin costo para el convocante.

9. El sistema de Automatizacién es requerido de varios modulos (mddulo de preparacion de muestras,
transporte hacia los instrumentos analiticos y almacenamiento post-analitico) para la manipulacion y el
procesamiento de especimenes, con red conectada mediante un sistema de transporte y control
mediante software; se solicita que el equipo pueda ejecutar las tareas en forma secuencial con una
minima intervencién del operador. Este equipo debera operar e integrarse en la propuesta técnica que
incluya la forma de colocacién en el drea estableciendo las medidas propuestas y éstas no deben de
afectar o acaparar el drea ya establecida para este proceso. Debera tener la opcién de poder incluir
equipos de diferentes marcas.

En la propuesta técnica el proveedor deberd incluir los siguientes datos de cada uno de los equipos que oferte:
Numero de pruebas procesadas por Hora, capacidad de reactivos a bordo, volumen de muestra como minimo
necesario para correr un proceso por prueba, tiempo que tarda el equipo en realizar sus calibraciones y
estabilidad de las mismas, y el ultimo el tiempo que tarda el equipo en realizar los mantenimientos diarios, §
semanales y mensuales. )

Al término de la vigencia del contrato, el proveedor se obliga a retirar todo el equipamiento que es de su
propiedad, instalados por el mismo para el cumplimiento del contrato, sin dafiar las instalaciones de Pensiones
Civiles del Estado de Chihuahua, en un plazo que sera establecido previo acuerdo con las autoridades de la
institucion, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto.

Se debera asegurar la calidad en la gestion del equipo e impactos ambientales, de acuerdo a las normativas
vigentes, especificaciones de fabricantes y/o referencias de insta ncias nacionales e internacionales reconocidas.

En general se debera contar con medidas preventivas destinadas a mantener, controlar y reducir factores de
riesgo laborales, procedentes de agentes bioldgicos, fisico o quimicos; encaminadas a lograr la prevision de
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impactos nocivos y asegurar que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la
salud y seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente.

3. INSTALACION.

Se requiere de adecuar e instalar el equipo a las instalaciones eléctricas, neumiticas, hidraulicas y sanitarias que
se requieran,

La instalacién y puesta en marcha serd 100% responsabilidad del proveedor, de igual manera el funcionamiento
de sus consumibles y accesorios solicitados, como es el caso de aires acondicionados, mini Split, transformadores,
UPS, fusibles, etc.... Todo bajo el cumplimiento de la Normatividad Mexicana.

Asi como el resguardo de los consumibles particulares que requiera el proveedor debe ser a cuenta de éste, es
decir, si por cuestiones de caracteristicas propias del equipamiento se requiere un resguardo con condiciones
particulares a los que tiene el laboratorio como congeladores, almacén de red fria y/o refrigeradores, el
proveedor debe de adecuar las instalaciones de la institucion para el correcto resguardo de sus reactivos y
consumibles.

El espacio debe organizarse en conjunto con la Institucion, teniendo en cuenta el flujo de muestrasy de reactivos,
tipos de anélisis, nimero de personas en circulacion, equipo y tecnologia a instalar, almacenamiento de reactivos
y muestras, asi como proyectos futuros previamente gestionados con la institucion para la adecuacion de areas
e instalaciones. La presentacién de Guias Mecénicas no sera limitativa de todo aquel equipo que asi lo requiera.

El licitante debera suministrar las adecuaciones, acabados, instalaciones eléctricas, tuberias y registros. Toda la
infraestructura de conectividad, asi como el hardware y software que oferte o utilice el licitante deberd mantener
los niveles de seguridad.

El proveedor en la propuesta debe entregar una calendarizacién aproximada del tiempo de instalacién. En el
caso de los bienes que requieran de aditamentos para su puesta en operacion y uso continuo, el importe de los
mismos correrd a cuenta del licitante adjudicado.

Dentro de la propuesta técnica ofertada, el licitante debera presentar un listado cualitativo y descriptivo de los
equipos e instrumentos con los que se brindara el servicio de laboratorio clinico, considerando en la descripcion,
cantidades, nombre del equipo, marca, modelo, caracteristicas generales, requisitos de instalacion (hidrdulica,
eléctrica, informatica, etc.) requisitos de funcionamiento y mantenimiento, mapa de ubicacién del equipo y los -
estudios especificos que se pretenden realizar con cada dispositivo. El proveedor asignado deberd mantener una
comunicacién en informes hacia la institucidn acerca de cualquier cambio, ya sea sustitucion, actualizacion, retiro

o baja de algiin equipo, de modo que se tenga una trazabilidad constante de los equipos e instrumentos.

Los proveedores deberan hacer entrega de las licencias liberadas del software, aplicativos de configuracién y
claves de acceso del equipo para uso irrestricto de la institucion.
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Para la instalacion de los bienes, el proveedor deberd informar por escrito, dirigido al Departamento de Recursos
Materiales con copia a la Direccién Médica de la institucion con un minimo de cinco dias habiles anteriores a la
fecha en que se programe el inicio de los trabajos de instalacion, debiendo quedar constancia de recepcion de
dicha comunicacion por parte de la Institucién. Asi mismo se deberd informar via correo electrénico al personal
designado en su momento por la Institucion.

El proveedor deberé entregar junto con los bienes, una orden de servicio de entrega, recepcion, instalacion,
puesta en marcha y capacitacién de personal, ademds de la siguiente papeleria:

1. Original carta garantia con datos para contactar al proveedor.

2. Original programa de mantenimiento preventivo con todas sus fechas y rutinas de actividades a
realizar.

Original orden de servicio de instalacion.

Original listado de personal capacitado.

Manual de usuario en espafiol (1 impreso y 1 CD-ROM o USB)

Manual de servicio en espafiol (1 impreso y 1 CD-ROM o USB)

o on s w

Para el caso de retraso en la obra donde se ubicaran los bienes, el proveedor deberd almacenarlos hasta que se
le notifique via escrito su entrega, instalacién y puesta en marcha, los gastos derivados del almacenamiento
correran a cargo del proveedor adjudicado.

Para lo anterior el Proveedor debera tomar en consideracién lo dispuesto por las normas NOM-007-55A3-2011,
NOM-064-SSA1-1993, NOM-065- SSA1-1993, NOM-077-55A1-1994, NOM-078-SSA1-1994 y demas normatividad
aplicable en la materia.

El personal de la institucién recibira la informacién de operacion y servicio de los bienes recibidos, asi como
licenciamientos de software, aplicativos de configuracién y claves de acceso del equipo para uso irrestricto de la
institucion.

4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

El proveedor adjudicado deberd proporcionar sin costo adicional durante la vigencia del contrato, el
mantenimiento preventivo y correctivo que se transcribe a continuacién, con mano de obra, refacciones,
lubricantes y deméds actividades y materiales que en su caso fuesen necesarias para la correcta operacion de sus
equipos.

a) El mantenimiento preventivo se refiere a la actividad que debe realizarse de acuerdo a un calendario
previamente establecido, considerando las recomendaciones del fabricante de los equipos. Asi como
pruebas eléctricas a instalaciones y equipamiento rutinarias.

b) El mantenimiento correctivo se refiere a aquel que repara o corrige averias o defectos localizados y/o
observados a equipamiento e instalaciones, al reemplazo de la o las partes de alguno de los equipos, que
se hayan dafiado o desgastado, por partes nuevasy originales. >
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Tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo deberan ser realizados por cuenta del proveedor,
empleando refacciones nuevas y originales, a efecto de que se garantice la operacion en dptimas condiciones y
duracioén de los equipos. Se debe asegurar que sea por personal capacitado.

El proveedor deberd proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y actualizaciones
correspondientes para los equipos de laboratorio clinico, equipo adicional, sistema de informacidn, programas
de computo asociados y mobiliario.

El proveedor debera mantener un registro actualizado de los equipos con los que oferte en su propuesta, asi
como las érdenes de servicio que sustenten la realizacion de los mantenimientos preventivos y correctivos de
los equipos, de acuerdo con las especificaciones y periodos establecidos por los fabricantes de los mismos,
registro que debe evidenciarse con dérdenes de servicio por cada intervencion que especifique fecha,
identificacién del equipo (marca, modelo, nimero de serie), tipo de servicio, resultados de calibraciones y/o
verificaciones, firmas del técnico o responsable de la realizacion del servicio asi como de la persona responsable
de laboratorio que acepta el servicio. En el caso de los equipos que requieran una calibracién periddica, también
debera mantenerse un registro de los certificados de calibracion de los equipos.

Para el caso de fallas en los equipos, sistema de informacién y programas de cémputo asociados, el proveedor
debera tener una respuesta en un tiempo no mayor a 6 horas. Brindar asistencia técnica dentro de un lapso no
mavyor a 24 horas y efectuar las reparaciones necesarias correctivas especificas correspondientes en un lapso no
mayor de 48 horas, en caso de necesitarse mas tiempo por motivo de refacciones o licencias el proveedor tendra
un tiempo maximo de arreglo de 5 dias , estos tiempos son contados partir de la notificacién del area al
proveedor, posteriores al reporte escrito recibido por cualquier via: electrdnica, telefonica (el debera de asignar
un numero de reporte) y/o personal adjunto a constancia escrita.

Si la reparacién del mismo excede dicho nimero de dias, durante su reparacion el proveedor deberd
proporcionar un equipo de respaldo similar o de superiores caracteristicas a la unidad afectada para la
continuidad de la atencién durante el periodo del contrato.

En caso de que no sea factible proporcionar un equipo de respaldo, el proveedor adjudicado sera responsable
de proporcionar por su cuenta y cargo los servicios que se interrumpan, asi mismo si un equipo se encuentra en
reparacién a partir de las 6 horas el proveedor debera hacerse cargo de la subrogacidn, de las pruebas que no
pueden ser almacenadas en ese tiempo, o dependiendo del tipo de muestra o equipo descompuesto. El
proveedor debe contar con la colaboracion de un laboratorio externo ubicado en la cuidad (respectivamente
Judrez y Chihuahua) para enviar urgencias en caso de falla de equipos 0 de retraso en entregas.

El Proveedor, durante la vigencia de la garantia de los bienes, debera realizar las actualizaciones respectivas del
software, que permita mantener actualizado el equipo, sin costo adicional.

En caso de desgaste o averias del mobiliario el proveedor se hace responsable de la reparacion y de reemplazar
el equipo u objeto en el tiempo de ausencia para no verse afectado las citas programadas. >
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5. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

Seré obligacion del proveedor el otorgar soporte y asistencia técnica local a la Institucién, cuando ésta asi lo
requiera durante la vigencia del contrato de los equipos que le resulten adjudicados, para lo cual debera otorgar
todas las facilidades que permitan la comunicacién entre usuarios y personal técnico del proveedor y del
fabricante.

El licitante deberé entregar calendario de capacitacion, instalacién y puesta en marcha, para el caso de las
capacitaciones se incluird 1 por afio para personal operativo y otro personal técnico, todo esto sin costo adicional
para el Instituto. Se deberan notificar las fechas al menos 5 dias habiles antes, al correo que designe la Institucion.
La capacitacion deberd ser para el quimico, personal médico, de enfermeria y técnico, en aspectos de operacion,
funcionamiento y cambio de consumibles y accesorios, al personal de servicios de intendencia en aspectos de
limpieza y sanitizacién del equipo de forma obligatoria en estos dos casos y al personal especializado en
mantenimiento sobre el cambio de consumibles y accesorios de acceso restringido o complejo, asi como
calibraciones derivadas de estos reemplazos esto como punto opcional para cada uno de los participantes. En
los que se incluiria inspecciones periddicas no asociadas al mantenimiento preventivo, para asegurar aspectos
de calidad y seguridad en el uso del dispositivo.

El licitante debera contemplar por afio el ofertar becas de diplomados, capacitacion y/o congresos aplicables
seglin éste lo establezca a los trabajadores de laboratorio de la institucion.

En caso de requerir asistencia o soporte en sitio el proveedor debera cubrir viaticos de sus técnicos
6. SISTEMA DE INFORMACION, PROGRAMAS Y EQUIPO DE COMPUTO ASOCIADO.

El proveedor deberd de cumplir con los requerimientos de la institucion, con la finalidad de registrar, almacenar
los datos generados en el equipo local y su envio al sistema de laboratorio institucional. Ademds, los equipos de
cémputo e impresora deberan contar con las licencias, autorizaciones y permisos que permitan la correcta
operacion del mismo.

El licitante proveeré de los servicios de nodos de red. Las conexiones necesarias adicionales, en cumplimiento
con la norma ANSI/TIA/EIA 568, los equipos de computo, servidores, hardware y software necesarios para el
adecuado funcionamiento del laboratorio, son responsabilidad del proveedor adjudicado.

La contratacién de equipos analizadores para Laboratorio clinico de Pensiones Civiles del Estado debe incluir las
siguientes caracteristicas técnicas en materia de Tecnologia de Informacion.

1) Los equipos deben contar con una aplicacion grafica que permita el monitoreo y la trazabilidad de las
distintas pruebas clinicas en tiempo real, que se operen en los analizadores; esta herramienta debe
incluir:

a. Gestionar equipos de cualquier marca (Middleware)

b. Contar con autovalidacion

c. Se pueda observar el historial por paciente \
d

Permita el seguimiento de las muestras en tiempo real. =’
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Control de calidad integrado.
Medias movibles.
Se le puedan programar reglas de repeticion de pruebas.
Cuente con criterios de dilucidn.
i. Generacion de reportes estadisticos con la diversidad de variantes que requiere el drea operativa
(reportes y gréficas)
i. Portipo de prueba
ii. Pormedico
iii. Porfechas
iv. Edad del paciente
v. Genero
vi. Entre otros
j. Monitoreo de tiempos
k. Proceso de revisién y validacién de las pruebas realizadas
2) La herramienta debe integrarse de forma practica al Sistema de Laboratorio Institucional, y debe existir
una comunicacién bidireccional de tal forma que permita integrar la informacién de los pacientes a los
analizadores para la realizacién de las pruebas clinicas y regresar al sistema de laboratorio el resultado
de las mismas, esta funcionalidad debe ser en linea de forma automatizada por medio de la Red
Institucional de Pensiones Civiles del estado, el costo del licenciamiento de la herramienta propuesta
debe estar debe estar integrada en el servicio de arrendamiento de los analizadores, asi como la
implementacién, capacitacion y configuracion de la misma, respetando los lineamientos de seguridad de
acceso que la Institucién proporcione a través del Departamento de Organizacion y Sistemas. Respecto
al sistema de Laboratorio Institucional se puede precisar que se trata de una aplicacién de desarrollo
propio creada mediante Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 — 64 bit en un
ambiente de Red Hat Enterprise Linux Server reléase 6.10

Sm o

Corresponderé al proveedor, la entrega, instalacion y puesta a punto de la interfaz de los equipos de laboratorio
automatizados, con el sistema de informacién para el control de la productividad, asi como para la obtencién en
linea de los resultados.

El sistema de informacidn propuesto, deberé desarrollar un tréfico agil de informacién entre las dreas de servicio,
médulos o componentes de acuerdo a los estandares establecidos por el Departamento de Organizacion y
Sistemas de la Institucion.

El sistema de informacidén propuesto, deberd contar con alternativas para mejorar el enlace con el sistema
(colaboracién con especificaciones con el Departamento de Sistemas de la Institucién) para asegurar la
comunicacién y operaciones, cuando se presente variables o problemas derivados de la energia eléctrica.

El sistema debe generar reportes automaticos que se envien a un correo electrénico con informacion estadistica
por paciente.
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7. ADECUACIONES FISICAS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS.

Los licitantes deberdn revisar y evaluar las instalaciones de la institucion, para la instalacion de los equipos
solicitado, debiendo levantar constancia de revisién y evaluacién de las Instalaciones, la cual sera presentada en
su propuesta técnica. Se agregan a este mismo anexo los planos arquitecténicos de las Delegaciones Chihuahua
y Ciudad Juarez.

El proveedor se compromete a realizar, las adaptaciones o modificaciones necesarias y funcionales en el drea de
la institucién como son: cableado eléctrico para la conexién de los equipos, cableado de la interfaz, la adecuacion
de las mesas de acero inoxidable, el sistema de informacién, programas de cémputo asociado, instalaciones
neumadticas, hidraulicas y sanitarias que se requieran.

El licitante deberd incluir en su propuesta técnica, los proyectos de instalacién que contengan en su caso las
adecuaciones necesarias a las areas fisicas y el programa de ejecucion de los mismos indicando tiempos.

Toda la instalacién eléctrica debera de hacerse de acuerdo a la Norma: Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-
2012, Instalaciones Eléctricas (Utilizacién).

La instalacién eléctrica que no sea parte de los receptaculos (ya sean del sistema esencial o no esencial) ya
instalados, la deberd de realizar el proveedor desde el tablero principal del que distribuye energia al area de
Laboratorio. Los Gastos que se generen con motivo de las adecuaciones que se realicen, seran con cargo al
proveedor.

8. CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y EQUIPOS:

Una vez que se emita el fallo adjudicatario, el licitante que resulte ganador deberd realizar la coordinacién y
acciones en la institucion asignada para suministrar los bienes y el equipo en tiempo y forma.

Para llevar a cabo la recepcién de los equipos y el sistema de informacién y programas de cdmputo asociados;
se coordinara con el Departamento de Recursos Materiales y de Servicios, deberan apegarse a las condiciones
establecidas en las presentes bases.

Una vez instalados los equipos, el proveedor realizara las pruebas que a su juicio considere pertinentes para
verificar su correcto funcionamiento. El proveedor entregard al Departamento de Recursos Materiales y de
Servicios la orden de servicio para el arranque del funcionamiento de los equiposy la papeleria requerida por el
punto de 2 “INSTALACION” del presente anexo. \

Una vez concluidos los trabajos de la instalacién de los equipos y para dar por recibidos los mismos a entera
satisfaccion de la institucién, se formalizara la entrega de los equipos con un documento el cual contendrd en
forma detallada las caracteristicas tecnolégicas contenidas en las presentes bases.

Si a la recepciéon de los equipos, éstos no cumplen con las condiciones establecidas en estas bases el
Departamento no firmara el documento, en ese momento y en presencia del proveedor elaboraran el acta de

\_/
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DELESTADO DE CHIHUAHUA

no recepcion la que deberd contener la fecha, lugar, el nombre o razén social de la empresa, nombre del
representante, nombre y firma de quienes la elaboran y detalle de las causas que lo motivan, cuando:

e Exista diferencia entre las caracteristicas técnicas de los equipos y el equipo instalado, conforme a lo
especificado en los puntos anteriores y lo contenido en estas bases.

e Los equipos que no correspondan a los contenidos en el contrato.

¢ No se encuentren en plena capacidad de funcionamiento para realizar estudios

e Las acciones de adecuacion fisica no se encuentren dentro de lo establecido en el contrato.

Una vez elaborada el acta, se le entregard una copia al proveedor y éste debera realizar las acciones
correspondientes para resolver los problemas identificados en un plazo no mayor a 8 dias naturales a partir de
la fecha de elaboracién del acta, se dara por recibido el equipo cuando las causas que generaron el retraso en la
recepcién queden resueltas a entera satisfaccién de la institucion.

La transportacion de los insumos, consumibles, equipos y demds bienes, las maniobras de carga y descarga de
los bienes, materiales y los propios equipos en el lugar de entrega e instalacion de éstos ultimos, asi como su
resguardo estaran a cargo del licitante que resulte adjudicado, hasta que estos sean recibidos de conformidad

por la institucion.

Durante la vigencia del contrato que derive de la licitacién, su cumplimiento estara sujeto a una verificacion
visual, analitica y documental por parte de la institucién, con objeto de verificar que se cumpla con las
condiciones requeridas en la presente licitacién y en dado caso de incumplimiento, se procedera a la aplicacion
de las penas convencionales correspondientes.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de las presentes bases, la institucién no dara por
cumplido las obligaciones a las cuales se esta constrifiendo a través de las presentes bases.

Y
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS

CUMPLE

CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO POR TIPO DE ANALISIS

i

Un tnico punto de entrada para todos los tipos de tubos sin necesidad de colocar las muestras en

posicién de lectura para Cédigos de Barras dentro de gradillas de entrada especificas.
2 Deberd automatizar las tareas de:
2.1 Identificacion.

2.2 Centrifugacion.

2.3 Destapado.

2.4 Distribucion.

2.5 Re-taponador.

2.6 Almacenamiento/refrigerado.
La identificacion debe hacerse por etiqueta con Cddigo de Barras y por Tipo de Tubo (suero,

2 plasma citratado, K-EDTA, etc.).

4 La centrifuga debe estar integrada con capacidad superior a 300 tubos por hora. El proceso de
centrifugacion deberd ser totalmente automatizado (carga, descarga y autobalanceable).

5 Capacidad para centrifugar muestras para Quimica Clinica, Inmunologia y Coagulacion con
esquemas de centrifugacién especificos por tipo de muestra y destino de trabajo.

6 Capacidad para destapar los tubos de manera selectiva. Los tapones deberan ser eliminados

automéaticamente en un contenedor separado para residuos bioldgico-infecciosos.

7 Rendimiento superior a 600 muestras/hora para tareas de destapado y distribucion c/u.

Libre de atencién continua debido a la alta capacidad y a la libertad de configuracion para las zonas
de entrada y salida.

Debera ser configurable para recibir gradillas estdndares, gradillas de los analizadores y gradillas de
archivo.

10 Capacidad para priorizar muestras marcadas como urgentes sobre las muestras de rutina.

11 Habilitar el flujo continuo para la carga de muestras (carga continua).

12 Capacidad para manejar distintos tipos y marcas de tubos de manera simultanea, sistema

Middleware.
QUIMICA CLINICA (SECA O HUMEDA) 5 .
1 Con capacidad promedio de procesamiento deberé ser de 1,000 a 2,000 pruebas por hora para
Chihuahua y 300 - 400 pruebas por hora para Judrez
Que permita el uso de tubos primarios de diferentes tamaiios, asi como lector identificador del
2 codigo de barras, que permita ademas el uso de micro copas asi como copas de diferentes
medidas.
3 Sistema de acceso aleatorio, que permita el proceso de una o varias pruebas a una muestra
determinada
Que permita la carga de reactivos frios al instrumento, en forma directa, sin necesidad de
4 atemperarlos y sobre todo, que dicha carga pueda hacerse en cualquier momento del proceso.
5 El equipo deberd procesar diferentes tipos de muestras como: suero, plasma, sangre total (sin
necesidad de destapar el tubo o trasvasarlo), orina y liquido bioldgicos. D
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El equipo debe contar con refrigeracion a bordo.

El equipd debera detectar codgulos.

Preferentemente puntas de muestreo de uso individual.

El equipo deberd realizar las diluciones necesarias y reprocese muestras de manera automatica e
9 inmediata después de la deteccién de un valor por arriba de la linealidad del método, de tal forma
que no sea necesario esperar a que concluya el ensayo para volver a reprocesar.

10 El equipo debera de contar con dos niveles de control: Normal y anormal.

11 El equipo deberd tener la capacidad de procesos con cédigo de barras

Los reactivos deberan estar en presentacion listos para su uso de igual manera os calibradores y
controles deberan de encontrarse listos para su uso. En el caso de controles y calibradores
liofilizados su tiempo hidratacién no deberd ser mayor a 30 minutos y su estabilidad ya hidratados
no deberé Ser menor a una semana.

INMUNOLOGIA

Método sohmtado Quimioluminiscencia, Qunmlolumlnlscenaa Ampln‘”cada y/o
Electroquimioluminiscencia.

El equipo deberé ser 100 % automatizado para andlisis de inmunoensayos y su capacidad

2 promedio de procesamiento deberd ser de 300 pruebas o mas por hora para Chihuahua y 90
pruebas o mas por hora para Juarez.

Debera contar con un sistema de deteccién del nivel del liquido (muestra y reactivo) y de

12

1

3 . .
deteccion de coagulos.

4 Debera contar con un mecanismo de apertura y cierre de tapones de reactivos integrado para
evitar evaporacion del mismo.

5 El tiempo de obtencién de resultados por prueba deberd ser de 18 minutos a 35min maximao.

6 El equipo debe contar con refrigeracion a bordo que permita conservacion de los reactivos durante
el proceso.
El equipo debera de contar con dos niveles de control: Normal y anormal.

8 El equipo debera tener la capacidad de procesos con cédigo de barras

9 Los reactivos deberan de estar listos para su uso y deberd contar con capacidad de hasta 25 packs
de reactivo a bordo y la calibracién de pruebas a dos puntos.

10 Los controles y calibradores deberén de ser liquidos y/o liofilizados. Su tiempo hidratacion no
debera ser mayor a 30 mlnutos y su establhdad ya hidratados no debera ser menor a una semana

HEMATOLOGIA : i ey T

El equipo debera de contar con una biometria de minimo 31 parametros que incluya un dlferenmal

1 de cinco partes, que cuente con cualquiera de las siguientes caracteristicas: sistema de
impedancia, laser, citometria de flujo, fluorescencia y enfoque hidrodinamico

5 Su capacidad promedio de procesamiento con un minimo de 200 muestras por hora para

Chihuahua y 100 por hora para Cd. Juarez.
3 Debera de poseer dos métodos de aspirado, tubo cerrado y tubo abierto.

El equipo debera tener la capacidad de procesar fluidos corporales en la Delegacidn de Chihuahua

4 2 ; . .
y Judrez: LCR, Sinovial, Peritoneal y Pleural.
El equipo debera de contar con tres niveles de control: Bajo, Normal y anormal.
El equipo deberd tener la capacidad de procesos con cédigo de barras
7 Los reactivos deberan ser liquido, listos para su uso. Biodegradables y libres de cianuro.
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8 Los controles y calibradores deberan de ser liquidos.

9 El equipo debe cubrir como minimo el estudio de Biometria Hemética de 6 partes con la inclusién
de Granulocitos inmaduros

10 Con opcidén de reportar Reticulocitos

UROANALISIS

1 El equipo debera medlr parametros fisicos y quimicos en orina con principios de medicién para tira
reactiva, gravedad especifica, color y claridad.

2 El equipo deberd procesar 200 muestras 0 mas por hora para Chihuahua y para Cd. Judrez c/u.
La tira reactiva debera tener como minimo diez pardmetros para determinar de quimica urinaria,

3 gravedad especifica, color y claridad. La determinacién de los analitos debera incluir (Densidad
especifica, pH, bilirrubinas, glucosa, cetonas, sangre, proteinas, urobilinégeno, nitrito, leucocitos,
color y claridad).

4 Debera tener capacidad de tener a bordo de 1 a 400 tiras reactivas.
El equipo deberd contar con un lector automatizado para el reconocimientoy clasificacién de
particulas de orina (sedimento), que cuente con una clasificacion automatica de al menos 12

5 pardmetros diferentes (eritrocitos, leucocitos, ctimulos de leucocitos, células escamosas, cilindros
hialinos y cilindros patolégicos, bacterias, espermatozoides, filamento mucoso, cristales y
levaduras).

6 Los resultados de los controles (control de calidad interno) deberan de ser almacenados en el
equipo por lo menos un afio.
El equipo deberd de contar con dos niveles de control: Normal y anormal.
El equipo deberd tener la capacidad de procesos con cédigo de barras
Las tiras deberan ser de quimica seca con zona blanco para deteccién de interferencias

10

Los controles y calibradores deberan de estar en estado Ilqundo y/o como lloflllzado

MICROBIOLOGIA

Sistema automatizado para la |dentn‘”caC|on y suscept|b1l|dad de bactenas (Cocos y Bacnos) y/o
levaduras presentes en muestras de pacientes.

Paneles de Identificacidn y susceptibilidad.

Placas con 96 pozos que contengan 32 pruebas bioquimicas y susceptibilidad a 23 antibiéticos,
para determinar la susceptibilidad de microorganismos en concentracién minima inhibitoria real.

Inoculacién automatizada y de forma estandarizada, con ajuste turbidimétrico con ajuste de
estandar de 0.5 de McFarland para eliminar imprecisiones.

Lectura automatica de la identificacién y susceptibilidad por fluorescencia.

Lectura de manera manual o semiautomatica.

Sin necesidad de reactivos reveladores adicionales.

Despliegue de reporte de antibiogramas y alertas de resistencia en base a reglas CLSI actuales.

(o e« T BE NI B o I V5]

Caldo Mueller Hinton ajustado catiénicamente.

Software en espafiol para procesar la informacién, para la validacién de los antibiogramas o
resistencias cruzadas, frecuencia de las cepas, reportes epidemioldgicos y estadisticos.

11

Que permita edicién y revisién de resultados de cualquier paciente y en cualquier momento.

12

Control de calidad incluido utilizando cepas ATCC.

13

Que incluya software epidemioldgico

14

Voltaje: 110-120 V, 50-60 Hz.
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COAGUI.ACION : JERTe
1 Analizador de coagulamon de mesa, automatlzado
2 Que realice técnicas coagulométricas, colorimétricas, turbidimétricas y/o inmunoldgicas.
3 El volumen de muestra no debera de ser mayor a 100ul

Los reactivos deberan ser liquido y/o liofilizados, listos para su uso, que contengan su propio
buffer, para TP el ISI no mayor 1.2.
Los controles y calibradores deberan ser liofilizados.

Cuente con pantalla externa o integrada al equipo.

Capacidad para 6 reactivos a bordo como minimo.

5
6
7 Que sea interfasable.
8
9

Con capacidad como minimo de 9 muestras de pacientes a bordo.

10 Que procese a partir de tubo primario o copillas de muestra.

11 Que cuente con cubetas de reaccién desechables.
12 Voltaje: 110-120 V, 50-60 Hz.
EQUIPO DE GASOMETRIA ‘ _
1 Analizador automatizado para pruebas de gasometna arterlal y venosa.

2 Que no use tanques de gas para calibracion.

3 Con cartucho multiusos, que incluya soluciones de reactivos, membranas, electrodos y desechos

4 Pardmetros minimos: pH, pCO2, p02, Na+, Ca++idnico, Glucosa, Lactato, Hematocrito, HOC3,
HCO3 std, TCO2, BEecf, EB, SO2, THb, Ca++a pH 7.4 A-aDO2, Pa02/paCO2, IR.

5 Equipo pequefio portatil de mesa

6 Pantalla, teclado, impresora térmica y lector de cddigo de barras

7 Indicacion de resultados fuera de rangos de normalidad (programable).

8 Limpieza automatica del equipo entre muestra y muestra.

9 Equipo con sistema detector de burbujas y limpiador automatico de aguja.

10 Electrodos selectivos de iones de flujo sin mantenimiento, sin cambio de membranas.

11 Control de calidad integrado con estadisticas en dos niveles.

12 Calibracién automatica o manual
13 Que integre en un solo paquete soluciones, calibradores y contenedor de desechos.

14 Que el operador no tenga contacto con los desechos infecto-contagiosos (Sistema cerrado)

15 Voltaje: 110-120 V, 50-60 Hz.
EQUIPO LECTOR DE MARCADORES CARDIACOS i _
Parametros minimos: Chihuahua: Mioglobina, BNP. Judrez: Mloglobullna BNP, CK-MB Dimero D,
Troponina
Equipo pequeiio portatil de mesa
Pantalla, teclado, impresora térmica y/o lector de cédigo de barras
Indicacidn de resultados fuera de rangos de normalidad (programable).

Por método de Inmunocromatografia.
Equipo con sistema detector de burbujas y limpiador automatico de aguja. (

| ks lw|N
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Control de calidad integrado con estadisticas en dos niveles.

Calibracion automatica o manual, con autotest.

Que integre en un solo paquete soluciones, calibradores y contenedor de desechos.

10 Que el operador no tenga contacto con los desechos infecto-contagiosos (Sistema cerrado).
11 Voltaje: 110-120 V, 50-60 Hz.

EQUIPO DE AUTOMATIZACION

1 Sistema de automatizacién para manejo de tubos con especimenes y preparacmn para pruebas.
Sistema requerido de varios médulos para la manipulacion y el procesamiento de especimenes,
con red conectada mediante un sistema de transporte y control mediante software; se solicita que
el equipo pueda ejecutar las tareas en forma secuencial con una minima intervencion del
operador.
Mddulo de transporte hacia los instrumentos analiticos (como minimo de quimica clinica,
1.1.1 | inmunologia, hematologia y coagulacién) iniciando el transporte desde el equipo de preparacién
de muestras (pre analitico)

1.1.2 | Médulo de almacenamlento post analltlco
AREA OPERATIVA

1 10 MESAS COMO MINIMO PARA TRABAJO DE OPERACION
Armadura de mesa con superficie de trabajo confeccionada como area de trabajo o
11 almacenamiento para llevar a cabo tareas de laboratorio

1.1

1.2 De acero inoxidable

1.3 Estructura de soporte para utensilios de analisis y estructuras

1.4 Mandadas a hacer a la medida segun espacio de trabajo en el area.
2 6 (SEIS) EQUIPOS DE COMPUTO QUE CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
2.1 Monitor LCD de 20" o mayor, resolucién minima FHD(1920x1080)

2.2 CPU con

2.2.1 | Microprocesador Intel Core i7

2.2.2 | Memoria RAM 8GB o mayor

2.2.3 | Disco Duro al menos de 512GB o mayor

Pl Teclado Alfanumérico

2.4 Mouse dptico
Enlazado a sistema de la Institucién y al del proveedor para generacidn de procedimientos y

2.5 p o
estadisticas.
Todos los equipos de cdmputo deben traer Windows con la versién profesional, debidamente
2.6 licenciada durante el periodo que dure el contrato
: ‘ - AREA DE URGENCIAS
1 Estacion de trabajo para poder procesar muestras de urgencia

1.1 Debe manejar muestras de urgencia en los equipos sin afectar las muestras en proceso
1.2 EQUIPO DE COMPUTO QUE CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
1.2.1 | Monitor LCD de 20" o mayor, resolucién minima FHD(1920x1080)

1.2.2 | CPU con (

ol
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1.2.2.1 | Microprocesador Intel Core i7
1.2.2.2 | Memoria RAM 8GB o mayor
1.2.2.3 | Disco Duro al menos de 512GB o mayor
1.2.3 | Teclado Alfanumérico
1.2.4 | Mouse optico
13 Enlazado a sistema de la Institucion y al del proveedor para generacion de procedimientos y
estadisticas.
14 Todos los equipos de cémputo deben traer Windows con la version profesional, debidamente
licenciada durante el periodo que dure el contrato
AREA DE JEFATURA
1 Una Computadora con
1.1 Monitor LCD de 20" o0 mayor
1.2 CPU con
1.2.1 | Microprocesador Intel Corei7
1.2.2 | Memoria RAM 8GB o mayor
1.2.3 | Disco Duro al menos de 512GB o mayor
1.3 Teclado Alfanumérico
1.4 Mouse optico
Enlazado a sistema de la Institucidn y al del proveedor para supervision de flujos de trabajo,
15 procedimientos y estadisticas.
16 Todos los equipos de computo deben traer Windows con la version profesional, debidamente
licenciada durante el periodo que dure el contrato

SOFTWARE DE SISTEMA DE LABORATORIO

El licitante deberd incluir en su propuesta Ias espemflcaaones técnicas del servicio de Iaboratorlo
ESPECIFICACIONES MINIMAS DEL SISTEMA DE LABORATORIO:

1 Idioma Espafiol
2 Completa configurabilidad de las impresiones y reportes
3 Rastreabilidad de todos los procesos, auditorfa por fecha, hora y usuario por cada transaccion
hecha en el sistema, es decir, por cada alta, modificacién y cancelacién de pacientes y de estudios
4 Acceso controlado y seguridad con identificador del usuario y password de acceso en todos los
niveles
4.1 Acceso ilimitado de usuarios
5 CONTROL DE FLUJO DE TRABAJO
5.1 Configurable con el sistema de la Institucidn para descargar flujo de trabajo de manera diaria
5.2 Emisidn de forma automatica de las indicaciones seglin estudios solicitados
5.3 Listas de trabajo:
5.3.1 | Porseccidn de laboratorio / tipo de analisis
5.3.2 | Porestudio
5.3.3 | Por médico
53.4 | Porstatus (Sin imprimir, pendientes, impresos, con resultados, validados)

CHIHUAHUA
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5.3.5 | por fango de fechas, folios y nimero del derechohabiente

5.3.6 | Mezcla de las anteriores
6 CONTROL DE TRABAJO:
6.1 Incluir los siguientes datos para todas las secciones de laboratorio

6.1.1 | Hojas de trabajo

6.1.2 | Listas de envio

6.1.3 | Bitacoras de resultados

6.1.4 | Relacion de resultados impresos

6.1.5 | Impresion de reporte de resultados
7 ADMISION DE PACIENTES DE URGENCIAS
7.1 Agregar a la lista de trabajo pacientes de urgencias entrelazado con el sistema de la Institucion

Medicién de tiempos entre ingreso de solicitud, toma de muestra y/o entrega de tubos,
generacidn de resultados y la impresidn de los mismos para poder detectar el origen de retardos

7.3 Sistema unicamente en el mddulo de control solicitado

8 VALIDACION DE RESULTADOS
8.1 Que permita la validacién por estudio

7.2

8.2 Que permita validar por pantalla todos los resultados a la vista

Validar por lote (filtro de seleccién) imprimiendo una bitdcora de los resultados validados
indicando responsable y momento de la validacidn

9 CONSULTA DE DATOS

Consulta tabular de los resultados por paciente por nimero de derechohabiente o folio,
graficacion de cualquier parametro tabular anterior

Facilidad de blsqueda a través de Nombre, nimero de afiliacidn, folio, Apellido, Fechas,
Diagnostico, Unidad, etc.

10 | LISTADOS Y ESTADISTICAS

10.1 | Que permita el despliegue de resultados por:

8.3

9.1

9.2

10.1.1 | Unidad

10.1.2 | Servicio o especialidad medica

10.1.3 | Origen
10.1.4 | Premura ( Ordinarios y Urgentes)

10.1.5 | Por tipo de estudio

10.1.6 | por seccidn de laboratorio / tipo de analisis

10.1.7 | Combinacion de las anteriores
10.2 | Capacidad de exportar datos estadisticos a otros paquetes de software comerciales

Capacidad de calcular, totalizar y reportar dentro de un rango de fechas definidas por el usuario

por tipo de estudlo y el eqmpo donde se efectuaron

AUTOINMUNIDAD / “ e ; i
1 El equipo debera tener como prlnc1p|o de medtc;on metodologla de ELISA o] qutmlolummlscenma.

10.3

2 El equipo debera tener |a capacidad de carga hasta 100 muestras.
3 El equipo debera tener capacidad de carga continua. L
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ESTADO DE CHIHUAHUA

@ TSINES CILES

4 El equipo debe contar con puntas desechables para pipetear muestras y reactivos.

c El equipo debera tener mddulo de refrigeracion con capacidad de mantener reactivos a bordo
continuamente.

6 El equipo deberd tener la capacidad de 96 posiciones para dilucién en tiras de pozos, diluciones
seriales.

7 El equipo debe tener sensado de nivel en muestras, controles y reactivos.

3 El equipo debera contar con las herramientas necesarias que permitan obtener el reporte de

desempefio del control de calidad interno.

9 El software del equipo deberd incluir el idioma espafiol y ser accesible al usuario.

Deberd incluir regulador y fuente interrumpible de energia que permita terminar el proceso del
equipo en caso de falla en el suministro de energia eléctrica.

El equipo debera tener la capacidad de exportar los datos al sistema de laboratorio y/o a la base
de datos del convocante a través de la interface.

12 El equipo debera de contar como minimo con dos niveles de control: Normal y anormal.

13 Los reactivos deberan ser liquido y/o liofilizados listos para su uso.

Se deberd contar con un Instrumento dptico de apoyo con fines de diagndstico para las patologias
detectadas microscdpicamente por la técnica de inmunofluorescencia:

Con tubo binocular oblicuo con ajuste de distancia interpupilar y enfoque individual de cada

15 ocular. Revélver para 5 objetivos. Objetivos planacromaticos de 4X, 10X, 20X 40X y 100X. Oculares
10X/20X.

16 Platina provista de carro con movimiento en X-Y. Condensador con apertura numeérica.

10

11

14

Epi iluminador estandar de AFL diafragma de campo. Fuente de luz de halégeno. Transformador
integrado con regulacidn de intensidad sin escalas.

18 Sistema de enfoque coaxial. Macrométrico. Micrométrico.

19 Voltaje : 120V/60Hz.
BIOLOGIA MOLECULAR Sl s
El equipo debera contar con un Sistema que integre y automatice los cuatro pasos de la PCR en

17

L tiempo real: Extraccidn, Purificacion, Amplificacidn y Deteccién dentro del cartucho.

2 El equipo deberd de realizar pruebas semicuantitativas y cuantitativas.
El equipo deberd de contar con las herramientas necesarias que permitan obtener el reporte de

3 desempefio del control de calidad interno.

4 El equipo debera contar con un sistema de cartuchos individuales desechables. Controles incluidos
en cada cartucho.
El equipo debera tener la capacidad via interface, los datos que debe recibir son: nimero de folio,

c nombre completo y nimero de afiliacion del paciente, asi como de enviar resultados de las
pruebas al sistema de laboratorio de PCE (Oracle). Dicho enlace o interface es sin costo para el
convocante.

6 El equipo deberd imprimir los resultados en forma automatica incluyendo todos los datos del
paciente (nimero de folio, nombre completo y nimero de afiliacidn)

7 Deberé incluir regulador y fuente interrumpible de energia que permita terminar el proceso del
equipo en caso de falla en el suministro de energia eléctrica.

3 El equipo debera tener la capacidad de exportar los datos al sistema de laboratorio y/o a la base

de datos del convocante a través de la interface.
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@ PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

INMUNOHEMATOLOGIA ; :

1 El equipo debera contar con un Sistema compacto 2 en 1 integrado con Ia tecnoiogla de
aglutinacién en columna.

2 El equipo debera contar con una centrifuga con capacidad maxima de 10 casetes.

3 El equipo debera contar con incubador con capacidad médxima de 10 casetes.

4 Voltaje : 100 - 240V. 50/60Hz.

5 El equipo debera de contar con las herramientas necesarias que permitan obtener el reporte de
desempefio del control de calidad interno.

6 Deberd incluir regulador y fuente interrumpible de energia que permita terminar el proceso del
equipo en caso de falla en el suministro de energia eléctrica.

PRUEBAS DE LABORATORIO
: 3 0
. s Tt o AT 5

GLUCOSA 25,360 29,000 36,960 92,400

CREATININA 25,360 24,700 35,240 88,100

UREA 22,280 24,000 31,880 79,700

ACIDO URICO / URICO OR 24 HRS 22,240 24,000 31,840 79,600

COLESTEROL 13,328 16,400 19,888 49,720

TRIGLICERIDOS 13,340 16,600 19,980 49,950

HDL COLESTEROL 12,556 8,400 15,916 39,790

LDL-COLESTEROL 12,554 0 12,554 31,385

ASTL/ TGO 6,832 10,600 11,072 27,680

ALTL/TGP 6,720 10,600 10,960 27,400

GAMA GLUTAMIL TRANSFERASA 6,600 7,800 9,720 24,300

DEHIDROGENASA LACTICA 6,800 11,000 11,200 28,000

BILIRRUBINA DIRECTA 6,640 10,800 10,960 27,400 e

BILIRRUBINA TOTAL 6,640 10,800 10,960 27,400 '

ALBUMINA 6,600 11,000 11,000 27,500

PROTEINA TOTAL 6,600 10,800 10,920 27,300

FOSFATASA ALKALINA 6,600 10,600 10,840 27,100

HEMOGLOBINA GLICOSILADA 6,400 8,200 9,680 24,200

ELECTROLITOS SERICOS Na, K+, Cl- 5,120 1,400 5,680 14,200

PROTEINA C REACTIVA 2,020 1,500 2,620 6,550

CA SERICO/CALCIO EN ORINA DE 24 HR., 1,172 3,800 2,692 6,730
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@ PENSIONES CIVILES

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

P SERICO / P ORINA 24 HRS. 828 2,070 1,600 4,000 2,428 6,070
FACTOR REUMATOIDE 780 1,950 312 780 1,092 2,730
AMILASA 660 1,650 1,600 4,000 2,260 5,650
CREATINA FOSFOKINASA 560 1,400 1,600 4,000 2,160 5,400
CREATINA CINASA FRACCION MB 488 1,220 80 200 568 1,420
ANTIESTREPTOLISINAS 300 750 140 350 440 1,100
FERRITINA 1,000 2,500 240 600 1,240 3,100
FRACCION DE COMPLEMENTO 3 100 250 40 100 140 350
FRACCION DE COMPLEMENTO 4 100 250 0 0 100 250
INMUNOGLOBULINA A 100 250 0 0 100 250
INMUNOGLOBULINA G 100 250 0 0 100 250
INMUNOGLOBULINA M 100 250 0 0 100 250
HIERRO TOTAL 340 850 0 0 340 850
CAPTACION DE HIERRO 316 790 0 0 316 790
TRANSFERRINA 300 750 0 0 300 750
PROTEINAS ORINA24HRS 224 560 38 96 262 656
MAGNESIO 224 560 40 100 264 660
ACIDO VALPROICO 40 100 0 0 40 100
CISTATINA C 36 90 34 84 70 174
LIPASA EN SUERO 60 150 0 0 60 150
INMUNOLOGIA : : i
HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDE 10,000 25,000 1,220 3,050 11,220 28,050
TRIYODO TIRONINA TOTAL 10,000 25,000 2,040 5,100 12,040 30,100
TIROXINA TOTAL 10,000 25,000 2,040 5,100 12,040 30,100
TUP-TAKE 10,000 25,000 2,040 5,100 12,040 30,100
T3 LIBRE 10,000 25,000 0 0 10,000 25,000
FT4 LIBRE 10,000 25,000 2,040 5,100 12,040 30,100
ANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO 2,600 6,500 640 1,600 3,240 8,100
PROLACTINA 1,960 4,900 252 630 2,212 5,530
TESTOSTERONA 1,760 4,400 240 600 2,000 5,000
HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE 1,640 4,100 240 600 1,880 4,700
HORMONA LUTEINIZANTE 1,640 4,100 240 600 1,880 4,700
ESTRADIOL 1,640 4,100 200 500 1,840 4,600
PROGESTERONA 1,640 4,100 200 500 1,840 4,600
HIV (VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA) 1,232 3,080 1,128 2,820 2,360 5,900
INMUNOGLOBULINA E 432 1,080 40 100 472 1,180
SUBUNIDAD BETA 348 870 86 216 434 1,086
<

.
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PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CA15-3 240 600 0 0 240 600
CA 125 176 440 0 0 176 440
HEPATITIS C 300 750 86 216 386 966
INSULINA 256 640 84 210 340 850
PARATHORMONA 264 660 0 0 264 660
ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B 240 600 86 216 326 816
ANTICUERPOS ANTI CITOMEGALOVIRUS IGG 72 180 0 0 72 180
ANTICUERPOS ANTI CITOMEGALOVIRUS IGM 72 180 0 0 72 180
ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO 192 480 0 0 192 480
ANTIGENO PROSTATICO FRACCION LIBRE 40 100 48 120 88 220
PEPTIDO CITRULINADO CICLICO 120 300 0 0 120 300
ANTICUERPOS ANTI RUBEOLA IGM 46 115 0 0 46 115
CA 19-9 44 110 0 0 44 110
HEPATITIS A IGM 142 355 86 216 228 571
VITAMINA B12 32 80 48 120 80 200
ANTICUERPOS ANTI TOXOPLASMA IGM 60 149 0 0 60 149
CORTISOL SERICO 104 260 0 0 104 260
ANTICUERPOS ANTI RUBEOLA IGG 70 175 0 0 70 175
VITAMINA D, 25 HIDROXI 126 316 240 600 366 916
ACIDO FOLICO 32 80 0 0 32 80
ALFAFETOPROTEINA 80 200 0 0 80 200
ANTICUERPOS ANTI TOXOPLASMA IGG 52 130 0 0 52 130
ANTICUERPOS ANTI TIROGLOBULINA 120 300 16 40 136 340
ANTICUERPOS ANTI PEROXIDASA 88 220 16 40 104 260
TIROGLOBULINA 88 220 16 40 104 260
SARS-COV2 IGG E IGM 1,000 2,500 160 400 1,160 2,900
TROPONINA ULTRASENSIBLE 120 300 0 0 120 300
SIFILIS 1,068 2,670 0 0 1,068 2,670
PROCALCITONINA 6 14 0 0 6 14
HEMATOLOGIA GEC e e e St e e e e
BIOMETRIA HEMATICA 21,600 54,000 8,160 20,400 29,760 74,400
ERITROSEDIMENTACION GLOBULAR 1,080 2,700 0 0 1,080 2,700
RETICULOCITOS 560 1,400 0 0 560 1,400
UROANALIS e e
GENERAL DE ORINA (EGO) | 17,360 | 43400 | 8440 | 21,100 25,800 | 64,500
MICROBIOLOGIA e T i S
ANTIBIOGRAMA G(-) | se0 | 1400 | 360 | 900 920 | 2300
o
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CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

©

80

120

300

ANTIBIOGRAMA G(+) 308 770 280 700 588 1,470
IDENTIF. GRAM NEGATIVO 80 200 288 720 368 920
200

500

IDENTIF. GRAM POSITIVO
COAGULACION ]

15,200

TIEMPO DE PROTOMBINA 3,920 9,800 2,160 5,400 6,080
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 3,800 9,500 2,160 5,400 5,960 14,900
TIEMPO DE TROMBINA 20 50 0 0 20 50
DIMERO D 360 900 400 1,000 760 1,900
FIBRINOGENO 306 765 400 1,000 706 1,765
ANTITROMBINA Il 12 29 0 12 29
PROTEINA S 12 30 0 12 30
PROTEINA C 12 30 0 12 30
GASOMETRIA A b i '

GASOMETRIA (NA+, K+, CA++, PCO2, PO2, LACTATO Y
GLUCOSA)

600

1,500

80

200

680

1,700

MARCADORES CARDIACOS

MARCADORES CARDIACOS. CHIHUAHUA:
MIOGLOBULINA, BNP. JUAREZ: MIOGLOBULINA, BNP,
CK-MB, DIMERQ D, TROPONINA

300

750

80

200

380

BIOLOGIA MOLECULAR

CARGA VIARAL PARA HEPATITIS B 3 7 0 0 3 7
CARGA VIRAL PARA CITOMEGALOVIRUS 3 7 0 0 3

CARGA VIRAL PARA EPSTEIN BAAR 3 7 0 0 3 7
CARGA VIRAL PARA HEPATITIS C 8 20 0 0 8 20
CARGA VIRAL PARA HIV 36 S0 0 0 36 90
PCR PARA INFLUENZAAY B 3 7 0 0 3 7
PCR PARA SARS-COV?2 336 840 0 0 336 840
PCR PARA TUBERCULOSIS 3 7 0 0 3 7
AUTOINMUNIDAD _ : : - e e
ANTICUERPOS ANTI DNA 86 216 0 0 86 216
ANTICUERPOS ANTINUCLEARES 87 217 0 0 87 217
ANTICARDIOLIPINAS IgA, 1gG E IgM 33 82 0 0 33 82 |
ANTICUERPOS ANTI SSB/LA 12 31 0 0 12 31
ANTICUERPOS ANTIMITOCONDRIALES 9 22 0 0 9 22
ANTICUERPOS ANTI MUSCULO LISO 7 18 0 0 7 18
ANTICUERPOS ANTI RNP 5 12 0 0 5 12
ANTICUERPOS ANTI SSA/RO 24 60 0 0 24 60
ANTICUERPOS SM 24 59 0 0 24 59

......

untos g podemos
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DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

@ PENSIONES CIVILES

BETA 2 GLICOPROTEINA 15 38 0 0 15 38
$I;I:'OPLASMA DE NEUTROFILOS ANTICUERPOS ANCA P 14 36 0 0 14 36
ACS ANTI FOSFATIDIL SERINA IGA,IGG,IGM 14 36 0 0 14 36

PRUEBA DE COMPATIBILIDAD EN CASETE 70 174 0 0 70 174

gl

“2022, Afio del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua”

CHIHAHUA Avenida Tedfilo Borunda No. 2900, Col. Centro, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-1330 .
g o cocero: :;zzioh(l.lahl}a.gob.mx Pagina 24 de za?'

R R e e




PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
'@‘ PENSIONES CIVILES LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
CLINICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”
"PROPUESTA TECNICA"
ANEXO |

NOMBRE DEL CONCURSANTE: FECHA:

Descripcion

QUIMICA CLINICA
INMUNOLOGIA
HEMATOLOGIA
UROANALISIS
MICROBIOLOGIA
COAGULACION
GASOMETRIA
MARCADORES CARDIACOS
BIOLOGIA MOLECULAR
10 AUTOINMUNIDAD
11 INMUNOHEMATOLOGIA

[y

UNICA

VW|NOn|k_lw|Nn

ANEXO A "CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS"

Cumple Si/No: ”
_REFERENCIA

[Descripcion:

e

Lt ey b AL R SR R i il S
Un dnico punto de entrada para todos los tipos de cesidad de colocar las
1 muestras en posicion de lectura para Cédigos de Barras dentro de gradillas de entrada
especificas.
2 Debera automatizar las tareas de:
2.1 Identificacion.
2.2 Centrifugacion.

2.3 Destapado.
2.4 Distribucion.
2.5 Re-taponador.
2.6 Almacenamiento/refrigerado. ' >

La identificacion debe hacerse por etiqueta con Cddigo de Barras y por Tipo de Tubo

(suero, plasma citratado, K-EDTA, etc.).
La centrifuga debe estar integrada con capacidad superior a 300 tubos por hora. El

4 proceso de centrifugacidn deberd ser totalmente automatizado (carga, descarga y
autobalanceable).

Capacidad para centrifugar muestras para Quimica Clinica, Inmunologia y Coagulacion

con esquemas de centrifugacion especificos por tipo de muestra y destino de trabajo.
Capacidad para destapar los tubos de manera selectiva. Los tapones deberdn ser

6 eliminados automaticamente en un contenedor separado para residuos bioldgico-
infecciosos.

7 Rendimiento superior a 600 muestras/hora para tareas de destapado y distribucion c/u.

3 Libre de atencién continua debido a la alta capacidad y a la libertad de configuracién
para las zonas de entrada y salida.

9 Debera ser configurable para recibir gradillas estandares, gradillas de los analizadores y

radillas de archivo.

10 Capacidad para priorizar muestras marcadas como urgentes sobre las muestras de
rutina.

11 Habilitar el flujo continuo para la carga de muestras (carga continua).
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PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

'(,“ PENSIONES CIVILES LICITACION PUBLICA PRESENCIAL

No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
CLINICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTOQ”
"PROPUESTA TECNICA"
ANEXO |

12

Capacidad para manejar distintos tipos y marcas de tubos de manera simultanea,
sistema Middleware._

QUIMICACLINICA (SECA'Q;HUMEDA) i =il i sl v ie i

Con capacidad promedio de procesamiento debera ser de 1,000 a 2,000 pruebas por

V/

%)

d hora para Chihuahua y 300 - 400 pruebas por hora para Judrez
Que permita el uso de tubos primarios de diferentes tamafios, asi como lector

2 identificador del cédigo de barras, que permita ademas el uso de micro copas asi como
copas de diferentes medidas.

3 Sistema de acceso aleatorio, que permita el proceso de una o varias pruebas a una
muestra determinada
Que permita la carga de reactivos frios al instrumento, en forma directa, sin necesidad
de atemperarlos y sobre todo, que dicha carga pueda hacerse en cualquier momento del

4 proceso.

5 El equipo debera procesar diferentes tipos de muestras como: suero, plasma, sangre
total (sin necesidad de destapar el tubo o trasvasarlo), orina y liquido bioldgicos.
El equipo debe contar con refrigeracion a bordo.
El equip6 debera detectar coagulos.
Preferentemente puntas de muestreo de uso individual.
El equipo debera realizar las diluciones necesarias y reprocese muestras de manera

9 automatica e inmediata después de la deteccidn de un valor por arriba de la linealidad
del método, de tal forma que no sea necesario esperar a que concluya el ensayo para
volver a reprocesar.

10 El equipo deberd de contar con dos niveles de control: Normal y anormal.

11 El equipo deberd tener la capacidad de procesos con cédigo de barras
Los reactivos deberan estar en presentacion listos para su uso de igual manera os

12 calibradores y controles deberan de encontrarse listos para su uso. En el caso de
controles y calibradores liofilizados su tiempo hidratacién no debera ser mayor a 30
minutos y su estabilidad ya hidratados no debera ser menor a una semana.

INMUNOLOGIA Gl e A e R e

1 Método solicitado: Quimioluminiscencia, Quimioluminiscencia Amplificada y/o
Electroguimioluminiscencia.
El equipo debera ser 100 % automatizado para anélisis de inmunoensayos y su

2 capacidad promedio de procesamiento debera ser de 300 pruebas o mas por hora para
Chihuahua y 90 pruebas o mas por hora para Juarez.

3 Debera contar con un sistema de deteccidn del nivel del liquido(muestra y reactivo) y de
deteccion de codgulos.

4 Debera contar con un mecanismo de apertura y cierre de tapones de reactivos integrado
para evitar evaporacion del mismo.

5 El tiempo de obtencidn de resultados por prueba debera ser de 18 minutos a 35min
maximo.

6 El equipo debe contar con refrigeracion a bordo que permita conservacion de los
reactivos durante el proceso.

7 El equipo debera de contar con dos niveles de control: Normal y anormal.

8 El equipo deberd tener la capacidad de procesos con cdédigo de barras

9 Los reactivos deberan de estar listos para su uso y deberd contar con capacidad de hasta

25 packs de reactivo a bordo y la calibracidn de pruebas a dos puntos.
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‘@‘ PENSIONES CIVILES LICITACION PUBLICA PRESENCIAL

No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
CLINICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”
"PROPUESTA TECNICA"

ANEXO |
Los controles y calibradores deberdn de ser liquidos y/o liofilizados. Su tiempo
10 hidratacién no debera ser mayor a 30 minutos y su estabilidad ya hidratados no deberd
Ser menor a una semana.
HEMATOLOGIA i
El equipo debera de contar con una biometria de minimo 31 parametros que incluya un
1 diferencial de cinco partes, que cuente con cualquiera de las siguientes caracteristicas:
sistema de impedancia, laser, citometria de flujo, fluorescencia y enfoque hidrodindmico
2 Su capacidad promedio de procesamiento con un minimo de 200 muestras por hora
para Chihuahuay 100 por hora para Cd. Juarez.
3 Debera de poseer dos métodos de aspirado, tubo cerrado y tubo abierto.
4 El equipo debera tener la capacidad de procesar fluidos corporales en la Delegacién de
Chihuahua y Judrez : LCR, Sinovial, Peritoneal y Pleural.
5 El equipo deberd de contar con tres niveles de control: Bajo, Normal y anormal.
6 El equipo deberd tener la capacidad de procesos con cédigo de barras
7 Los reactivos deberan ser liquido, listos para su uso. Biodegradables y libres de cianuro.
8 Los controles y calibradores deberan de ser liquidos.
9 El equipo debe cubrir como minimo el estudio de Biometria Hematica de 6 partes con
la inclusién de Granulocitos inmaduros
10 Con opcidn de reportar Reticulocitos
UROANALISIS ‘ ; R e T fE :
" El equipo deberd medir parametros fisicos y quimicos en orina con principios de
medicion para tira reactiva, gravedad especifica, color y claridad.
5 El equipo debera procesar 200 muestras 0 mds por hora para Chihuahua y para Cd.
Juarez c/u.
La tira reactiva debera tener como minimo diez parametros para determinar de quimica
3 urinaria, gravedad especifica, color y claridad. La determinacién de los analitos debera
incluir (Densidad especifica, pH, bilirrubinas, glucosa, cetonas, sangre, proteinas,
urobilindgeno, nitrito, leucocitos, color y claridad).
4 Debera tener capacidad de tener a bordo de 1 a 400 tiras reactivas.
El equipo debera contar con un lector automatizado para el reconocimiento y C
clasificacion de particulas de orina (sedimento), que cuente con una clasificacion
5 automdtica de al menos 12 parametros diferentes (eritrocitos, leucocitos, cimulos de -
leucocitos, células escamosas, cilindros hialinos y cilindros patoldgicos, bacterias,
espermatozoides, filamento mucoso, cristales y levaduras). {
6 Los resultados de los controles (control de calidad interno) deberdn de ser almacenados \
en el equipo por lo menos un afio.
7 El equipo debera de contar con dos niveles de control: Normal y anormal.
8 El equipo deberd tener la capacidad de procesos con codigo de barras
9 Las tiras deberan ser de quimica seca con zona blanco para deteccidn de interferencias
10 Los controles y calibradores deberdn de estar en estado liquido y/o como liofilizado.
MICROBIOLOGIA 5 R s edry
1 Sistema automatizado para la identificacién y susceptibilidad de bacterias (Cocos y
Bacilos) y/o levaduras presentes en muestras de pacientes.
2 Paneles de Identificacion y susceptibilidad. A
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Placas con 96 pozos que contengan 32 pruebas bioquimicas y susceptibilidad a 23

3 antibiéticos, para determinar la susceptibilidad de microorganismos en concentracidn
minima inhibitoria real.

4 Inoculacién automatizada y de forma estandarizada, con ajuste turbidimétrico con
ajuste de estandar de 0.5 de McFarland para eliminar imprecisiones.

5 Lectura automatica de la identificacion y susceptibilidad por fluorescencia.

6 Lectura de manera manual o semiautomatica.

7 Sin necesidad de reactivos reveladores adicionales.

g Despliegue de reporte de antibiogramas y alertas de resistencia en base a reglas CLSI
actuales.

9 Caldo Mueller Hinton ajustado catiénicamente.
Software en espafiol para procesar la informacién, para la validacion de los

10 antibiogramas o resistencias cruzadas, frecuencia de las cepas, reportes epidemioldgicos
y estadisticos.

11 Que permita edicidn y revisidn de resultados de cualquier paciente y en cualquier
momento.

12 Control de calidad incluido utilizando cepas ATCC.

13 Que incluya software epidemioldgico

14 Voltaje: 110-120 V, 50-60 Hz.

COAGULACION R i

Analizador de coagulacién de mesa, automatizado.
Que realice técnicas coagulométricas, colorimétricas, turbidimétricas y/o inmunoldgicas.
El volumen de muestra no deberd de ser mayor a 100ul

4 Los reactivos deberan ser liquido y/o liofilizados, listos para su uso, que contengan su
propio buffer, para TP el ISI no mayor 1.2,

5 Los controles y calibradores deberan ser liofilizados.

6 Cuente con pantalla externa o integrada al equipo.

7 Que sea interfasable.

8 Capacidad para 6 reactivos a bordo como minimo.

9 Con capacidad como minimo de 9 muestras de pacientes a bordo.

10 Que procese a partir de tubo primario o copillas de muestra.

11 Que cuente con cubetas de reaccidn desechables.

12 Voltaje: 110-120 V, 50-60 Hz.

EQUIPO DE GASOMETRIA R s B e e

1 Analizador automatizado para pruebas de gasometria arterial y venosa.

2 Que no use tanques de gas para calibracion.

3 Con cartucho multiusos, que incluya soluciones de reactivos, membranas, electrodos y
desechos

4 Pardmetros minimos: pH, pCO2, p02, Na+, Ca++idnico, Glucosa, Lactato, Hematocrito,
HOC3, HCO3 std, TCO2, BEecf, EB, SO2, THb, Ca++ a pH 7.4 A-aD02, Pa02/paCO2, IR.

5 Equipo pequefio portatil de mesa

6 Pantalla, teclado, impresora térmica y lector de cédigo de barras

7 Indicacidn de resultados fuera de rangos de normalidad (programable).

8 Limpieza automatica del equipo entre muestra y muestra.

9 Equipo con sistema detector de burbujas y limpiador automatico de aguja. o

10 Electrodos selectivos de iones de flujo sin mantenimiento, sin cambio de membranas. \i '
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11 Control de calidad integrado con estadisticas en dos niveles.
12 Calibracién automadtica o manual
13 Que integre en un solo paquete soluciones, calibradores y contenedor de desechos.
14 Que el operador no tenga contacto con los desechos infecto-contagiosos (Sistema
cerrado)
15 Voltaje: 110-120 V, 50-60 Hz.
EQUIPO LECTOR DE MARCADORES CARDIACO!
1 Pardmetros minimos: Chihuahua: Mioglobina, BNP. Juarez: Mioglobulina, BNP, CK-MB,
Dimero D, Troponina
2 Equipo pequefio portétil de mesa
3 Pantalla, teclado, impresora térmica y/o lector de codigo de barras
4 Indicacion de resultados fuera de rangos de normalidad (programable).
5 Por método de Inmunocromatografia.
6 Equipo con sistema detector de burbujas y limpiador automatico de aguja.
7 Control de calidad integrado con estadisticas en dos niveles.
8 Calibracion automatica o manual, con autotest.
9 Que integre en un solo paquete soluciones, calibradores y contenedor de desechos.
10 Que el operador no tenga contacto con los desechos infecto-contagiosos (Sistema
cerrado).
11 Voltaje: 110- 120 V, 50- 60 Hz.
EQUIPO DE AUTOMATIZACION 24 S e R R R R R B s
1 Sistema de automatizacidn para manejo de tubos con espemmenes y preparacmn para
pruebas.
Sistema requerido de varios modulos para la manipulacién y el procesamiento de
1.1 especimenes, con red conectada mediante un sistema de transporte y control mediante
software; se solicita que el equipo pueda ejecutar las tareas en forma secuencial con
una minima intervencion del operador.
Mddulo de transporte hacia los instrumentos analiticos (como minimo de guimica
1.1.1  |[clinica, inmunologia, hematologia y coagulacién) iniciando el transporte desde el equipo
de preparacion de muestras (pre analitico)
1.1.2 Mddulo de almacenamlento post anahtlco ]
AREA OPERATIVA T LR
1 10 MESAS COMO MINIMO PARA TRABAJO DE OPERACION
11 Armadura de mesa con superficie de trabajo confeccionada como drea de trabajo o
almacenamiento para llevar a cabo tareas de laboratorio
1.2 De acero inoxidable
1.3 Estructura de soporte para utensilios de analisis y estructuras
1.4 Mandadas a hacer a la medida segun espacio de trabajo en el drea.
2 6 (SEIS) EQUIPOS DE COMPUTO QUE CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
2.1 Monitor LCD de 20" o mayor, resolucidn minima FHD(1920x1080)
2.2 CPU con
224 Microprocesador Intel Core i7
2.2.2 Memoria RAM 8GB o mayor
2.2.3 Disco Duro al menos de 512GB o mayor A
2.3 Teclado Alfanumérico {
2.4 Mouse dptico \\]\;
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25 Enlazado a sistema de la Institucion y al del proveedor para generacion de
) procedimientos y estadisticas.
26 Todos los equipos de computo deben traer Windows con la versién profesional,
) debidamente licenciada durante el periodo que dure el contrato
AREA DE URGENCIAS : A P R R P S R e ‘
1 Estacién de trabajo para poder procesar muestras de urgencia
1.1 Debe manejar muestras de urgencia en los equipos sin afectar las muestras en proceso
1.2 EQUIPO DE COMPUTO QUE CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
1.2.1 Monitor LCD de 20" o mayor, resolucion minima FHD(1920x1080)
1.2.2 CPU con
1.2.2.1 [Microprocesador Intel Core i7
1.2.2.2 |Memoria RAM 8GB o mayor
1.2.2.3 |Disco Duro al menos de 512GB o mayor
1.2.3 Teclado Alfanumérico
1.2.4 Mouse dptico
13 Enlazado a sistema de la Institucidn y al del proveedor para generacion de
' procedimientos y estadisticas.
14 Todos los equipos de computo deben traer Windows con la version profesional,
' debidamente licenciada durante el periodo que dure el contrato
AREA DE JEFATURA e s R s e B A R RS P S P R R e
1 Una Computadora con
1.1 Monitor LCD de 20" o mayor
1.2 CPU con
1.2.1 Microprocesador Intel Core i7
1.2.2 Memoria RAM 8GB o mayor
1.2.3 Disco Duro al menos de 512GB o mayor
1.3 Teclado Alfanumérico
1.4 Mouse 6ptico
15 Enlazado a sistema de la Institucion y al del proveedor para supervisién de flujos de
trabajo, procedimientos y estadisticas.
16 Todos los equipos de computo deben traer Windows con la version profesional,
' debidamente Ilcencnada durante eI penodo que dure eI contrato
SOFTWARE DE SISTEMA DE LABORATORIO R : B ;
El licitante debera incluir en su propuesta las espec;flcamones técnicas del servicio de Iaboratorlo
ESPECIFICACIONES MINIMAS DEL SISTEMA DE LABORATORIO: o
1 Idioma Espaiol
2 Completa configurabilidad de las impresiones y reportes
Rastreabilidad de todos los procesos, auditoria por fecha, hora y usuario por cada
3 transaccion hecha en el sistema, es decir, por cada alta, modificacién y cancelacion de
pacientes y de estudios
i Acceso controlado y seguridad con identificador del usuario y password de acceso en
todos los niveles
4.1 Acceso ilimitado de usuarios
5 CONTROL DE FLUJO DE TRABAJO
c1 Configurable con el sistema de la Institucion para descargar flujo de trabajo de manera
' diaria
5.2 Emisién de forma automadtica de las indicaciones segtin estudios solicitados
5.3 Listas de trabajo:
5.3.1 Por seccion de laboratorio / tipo de analisis
5.3.2 Por estudio o~
5.3.3 Por médico .\{’
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5.3.4 Por status (Sin imprimir, pendientes, impresos, con resultados, validados)
5.3.5 por fango de fechas, folios y numero del derechohabiente
5.3.6 Mezcla de las anteriores
6 CONTROL DE TRABAJO:
6.1 Incluir los siguientes datos para todas las secciones de laboratorio
6.1.1 Hojas de trabajo
6.1.2 Listas de envio
6.1.3 Bitdcoras de resultados
6.1.4 Relacién de resultados impresos
6.1.5 [Impresion de reporte de resultados
7 ADMISION DE PACIENTES DE URGENCIAS
71 Agregar a la lista de trabajo pacientes de urgencias entrelazado con el sistema de la
Institucion
Medicidn de tiempos entre ingreso de solicitud, toma de muestra y/o entrega de tubos,
7.2 generacion de resultados y la impresion de los mismos para poder detectar el origen de
retardos
7.3 Sistema unicamente en el médulo de control solicitado
8 VALIDACION DE RESULTADOS
8.1 Que permita la validacidn por estudio
8.2 Que permita validar por pantalla todos los resultados a la vista
8.3 Validar por lote (filtro de seleccidn) imprimiendo una bitdcora de los resultados
validados indicando responsable y momento de la validacion
9 CONSULTA DE DATOS
9.1 Consulta tabular de los resultados por paciente por nimero de derechohabiente o folio,
graficacidn de cualquier parametro tabular anterior
9.2 Facilidad de busqueda a través de Nombre, nimero de afiliacion, folio, Apellido, Fechas,
Diagnostico, Unidad, etc.
10 LISTADOS Y ESTADISTICAS
10.1 Que permita el despliegue de resultados por:
10.1.1 |Unidad
10.1.2  |Servicio o especialidad medica
10.1.3  |Origen
10.1.4 |Premura ( Ordinarios y Urgentes)
10.1.5 |Por tipo de estudio
10.1.6  |por seccion de laboratorio / tipo de andlisis {
10.1.7 [Combinacién de las anteriores >
10.2 Capacidad de exportar datos estadisticos a otros paquetes de software comerciales
103 Capacidad de calcular, totalizar y reportar dentro de un rango de fechas definidas por el
' usuario por tipo de estudio y el equipo donde se efectuaron
AUTOINMUNIDAD _ o _ : T e Lo s i R :
1 El equipo deberd tener como principio de medicién metodologia de ELISA o
quimioluminiscencia.
2 El equipo debera tener la capacidad de carga hasta 100 muestras.
3 El equipo debera tener capacidad de carga continua.
4 El equipo debe contar con puntas desechables para pipetear muestras y reactivos.
S El equipo deberd tener mddulo de refrigeracidn con capacidad de mantener reactivos a
bordo continuamente.
6 El equipo deberd tener la capacidad de 96 posiciones para dilucidn en tiras de pozos,
diluciones seriales. A
7 El equipo debe tener sensado de nivel en muestras, controles y reactivos. wl
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8 El equipo debera contar con las herramientas necesarias que permitan obtener el
reporte de desempefio del control de calidad interno.

9 El software del equipo deberd incluir el idioma espafiol y ser accesible al usuario.

10 Debera incluir regulador y fuente interrumpible de energia que permita terminar el
proceso del equipo en caso de falla en el suministro de energia eléctrica.

11 El equipo deberd tener la capacidad de exportar los datos al sistema de laboratorio y/o
a la base de datos del convocante a través de la interface.

12 El equipo debera de contar como minimo con dos niveles de control: Normal y
anormal.

13 Los reactivos deberan ser liquido y/o liofilizados listos para su uso.

14 Se debera contar con un Instrumento dptico de apoyo con fines de diagndstico para las
patologias detectadas microscépicamente por la técnica de inmunofluorescencia:
Con tubo binocular oblicuo con ajuste de distancia interpupilar y enfoque individual de

15 cada ocular. Revdlver para 5 objetivos. Objetivos planacromaticos de 4X, 10X, 20X 40X y
100X. Oculares 10X/20X.

16 Platina provista de carro con movimiento en X-Y. Condensador con apertura numérica.

17 Epi iluminador estandar de AFL diafragma de campo. Fuente de luz de haldgeno.
Transformador integrado con regulacion de intensidad sin escalas.

18 Sistema de enfoque coaxial. Macrométrico. Micrométrico.

19 Voltaje : 120V/60Hz.

BIOLOGIA MOLECULAR : g R

El equipo deberd contar con un Sistema que integre y automatice los cuatro pasos de la

1 PCR en tiempo real: Extraccidn, Purificacién, Amplificacidon y Deteccién dentro del
cartucho.

2 El equipo debera de realizar pruebas semicuantitativas y cuantitativas.

3 El equipo deberd de contar con las herramientas necesarias que permitan obtener el
reporte de desempeiio del control de calidad interno.

% El equipo debera contar con un sistema de cartuchos individuales desechables.
Controles incluidos en cada cartucho.
El equipo debera tener la capacidad via interface, los datos que debe recibir son:

5 nimero de folio, nombre completo y nimero de afiliacidn del paciente, asi como de \
enviar resultados de las pruebas al sistema de laboratorio de PCE (Oracle). Dicho enlace o
o interface es sin costo para el convocante.

6 El equipo debera imprimir los resultados en forma automatica incluyendo todos los
datos del paciente (nimero de folio, nombre completo y numero de afiliacion)

2 Deberd incluir regulador y fuente interrumpible de energia que permita terminar el
proceso del equipo en caso de falla en el suministro de energia eléctrica.

8 El equipo debera tener la capacidad de exportar los datos al sistema de laboratorio y/o
a la base de datos del convocante a través de la interface.

INMUNOHEMATOLOGIA ' et Meste e G s T e e e T e

i El equipo debera contar con un Sistema compacto 2 en 1 integrado con la tecnologia
de aglutinacion en columna.

2 El equipo debera contar con una centrifuga con capacidad maxima de 10 casetes.

3 El equipo deberd contar con incubador con capacidad maxima de 10 casetes.
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4 Voltaje : 100 - 240V. 50/60Hz.

El equipo debera de contar con las herramientas necesarias que permitan obtener el
reporte de desempefio del control de calidad interno.

Deberd incluir regulador y fuente interrumpible de energia que permita terminar el
proceso del equipo en caso de falla en el suministro de energia eléctrica.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SELLO DE LA EMPRESA

Pagina 9




’(. “ NSIONES CIVILES PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA -
LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”
"PROPUESTA ECONOMICA"
ANEXO Il

NOMBRE DEL CONCURSANTE: FECHA:

LLENADO POR EL LICITANTE
Monto
Minimo

DESGLOZADO ANUAL

TOTAL ANUAL Costo

o 7, ' o Monto Maximo
|| MINIMO | MAXIMO/| Unitario

- TIPO DE ANALISIS

1 QUIMICA CLINICA 334,942 | 837,355

2 INMUNOLOGIA 93,674 | 234,188

3 HEMATOLOGIA 31,400 78,500

4 UROANALISIS 25,800 64,500

5 MICROBIOLOGIA 2,076 5,190

UNICA 6 COAGULACION 13,562 33,904

7 GASOMETRIA 680 1,700

8 MARCADORES CARDIACOS 380 950

9 BIOLOGIA MOLECULAR 395 985

10  [AUTOINMUNIDAD 344 863

11 |INMUNOHEMATOLOGIA 1,630 4,074
SUBTOTAL]
o
_ TOTAL

CANTIDAD TOTAL (36 MESES) LLENADO POR EL LICITANTE

Costo

Monto Minimo.  Monto Maximo

Unitario
1 QUIMICA CLINICA 1,004,826 | 2,512,065
2 INMUNOLOGIA 281,022 | 702,564
3 HEMATOLOGIA 94,200 | 235,500
5 UROANALISIS 77,400 | 193,500
6 MICROBIOLOGIA 6,228 15,570
UNICA 7 COAGULACION 40,686 | 101,712
8 GASOMETRIA 2,040 5,100
9 MARCADORES CARDIACOS 1,140 2,850
10  |BIOLOGIA MOLECULAR 1,185 2,955
11  |AUTOINMUNIDAD 1,032 2,589
12 INMUNOHEMATOLOGIA 4,890 12,222

Importe Total (36 Meses) de la Propuesta Econdmica con Letras
(Son 00/100 M.N.)

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL SELLO DE LA EMPRESA *'
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LABORATORIO CLINICO CON EQUIPO PARA SU
PROCESAMIENTO”

“ANEXO II”

Chihuahua, Chihuahua, a de de 2022

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE:

En relacidon con la Licitacién Pablica Presencial No. PCE-LPP-013-2022-BIS, relativa a la adquisicién de
reactivos e insumos para laboratorio clinico con equipo para su procesamiento, vengo a manifestar bajo
protesta de decir verdad que el suscrito no me encuentro en ninguno de los supuestos establecidos en
los articulos 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios del Estado

de Chihuahua.

ATENTAMENTE

\/

PERSONA FiSICA Y/O MORAL

“2022, Ao del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua”

CHI!'IHUA Avenida Tedfilo Borunda No. 2900, Col. Centro, Chihuahua, Chih.
" Teléfono (614) 429-1330
pce.chihuahua.gob.mx %t
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B o “ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA

LABORATORIO CLINICO CON EQUIPO PARA SU
PROCESAMIENTO”

“ANEXO IV”

Chihuahua, Chihuahua, a de de 2022

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE:

En relacion con la Licitacidon Publica Presencial No. PCE-LPP-013-2022-BIS, relativa a la adquisicion de
reactivos e insumos para laboratorio clinico con equipo para su procesamiento, vengo bajo protesta de
decir verdad a sefialar domicilio fiscal, codigo postal, nimero telefdnico, correo electrénico y domicilio

dentro del Estado de Chihuahua, los cuales son: , mismos que sefialo como

domicilio para oir y recibir documentos y notificaciones derivadas de la presente licitacién.

ATENTAMENTE

PERSONA FISICA Y/O MORAL 2

“2022, Afio del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua”

CHIHHUA Avenida Tedfilo Borunda No. 2900, Col. Centro, Chihuahua, Chih.
B into: M Teléfono (614) 429-1330
pce.chihuahua.gob.mx %
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LABORATORIO CLINICO CON EQUIPO PARA SU
PROCESAMIENTO"

“ANEXO V”

Chihuahua, Chihuahua, a de de 2022

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE:

En relacién con la Licitacion Pablica Presencial No. PCE-LPP-013-2022-BIS, relativa a la adquisicion de
reactivos e insumos para laboratorio clinico con equipo para su procesamiento, vengo a manifestar bajo
protesta de decir verdad que el suscrito me encuentro al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones

fiscales, y anexo la constancia expedida por el Servicio de Administracion Tributaria que corrobora mi

dicho.
ATENTAMENTE
&\
\,_/
PERSONA FISICA Y/O MORAL
oy
T'v'{.'{l “2022, Afio del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua”
CHIHHUA Avenida Tedfilo Borunda No. 2900, Col. Centro, Chihuahua, Chih.
fg,s Teléfono (614) 429-1330

pce.chihuahua.gob.mx
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) PENSIONES CIVILES No. PCE-LPP-013-2022-BIS
JELESIRDDECHHEAUA T «ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA
LABORATORIO CLINICO CON EQUIPO PARA SU
PROCESAMIENTO”

“ANEXO VI”

Chihuahua, Chihuahua, a de de 2022

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE:

En relacién con la Licitacién Publica Presencial No. PCE-LPP-013-2022-BIS, relativa la adquisicion de
reactivos e insumos para laboratorio clinico con equipo para su procesamiento, vengo a manifestar bajo
protesta de decir verdad que el suscrito me encuentro al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones
en Materia de Seguridad Social, y anexo la constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social

que corrobora mi dicho.

ATENTAMENTE

PERSONA FiSICA Y/O MORAL

“2022, Afio del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua”
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